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MC302, MC502 [oscHeHWe K CMMBOMaMm

Moxany#icTta, BHUMATENbHO MPOYTITE M COBNIOAANTE BCE YKa3aHMs, PEKOMEHAALIMM 1 NPeayNPEXAeHMs, COaepXalLMecs B 3TOM PyKOBOACTBE
MO WCTIONb3OBAHMIO U3AEMNMS, YTOObI rAPaHTMPOBATH MPABMIbHYIO YCTAHOBKY, MCMOMb30BAHME 1 OBCMYXVBAHME M3ENMs. DTa MHCTPYKUMS
NOJMXHA octasatbcs BMECTE C 3TUM M3NENMEM.

|/|Cﬂ0ﬂb3yﬂ n3aenve, Bbl TeM CamblM NOATBEPXAaeTe, YTO BHAMATENbHO NPOYUTANU BCE yKasaHUa, peKOMeHaaunn 1 npeaynpexaeHns, a Takxe,
YTO Bbl MOHKMMaETe K CormallaeTechb C06ﬂ|0ﬂaTb NONOXEHWs N YCNOBUSA, U3NOXEHHbIE B HACTOALLIEM AOKYMEHTE. Bbl cornatuaeTecs MCnonb3osars
3TO M3aenue TONbKO No NPAMOMY Ha3HAYEeHUIO U B COOTBETCTBUM C YKa3aHWAMM, PEKOMEHAAUMAMM 1 NPpeayNnpPeXaeHnaMn, U3NOXeHHbIMU

B AaHHOM PYKOBOACTBE MO UCMOMb30OBAHUIO U3JeNng, a TakXe B COOTBETCTBMM CO BCEMU MPUMEHNMbBIMU 3aKOHaMW 1 Npasunamu. HeCO6J’I|OLIE"
Hue \/Ka3aHl/ﬂ;1 4 npeuynpexueHMM, N3NOXEHHbIX B JaHHOM JOKYMEHTE MOXET NPUBECTU K TDaBMaM BacC M APYrmnx Nnuu, NOBPexXaeHWIo Ballero
n3genus N NOBPEXAEHMIO APYroro UMyLLIECTBa, HaxoadLLerocs no6nmsoctu. ,ﬂaHHOe PYKOBOACTBO NO UCMNOMb30BAHMIO U3AENUs, BKIMIOYas yKa-
3aHus, peKoOMeHaauvn 1 npeaynpexaeHusa, a Takxe ConyTCTByIOLLYIO AOKYMEHTaUMIO, MOXET NoABepratbCa M3MeHeHUIM 1 OBHOBMEHMAM. AKTy-
anbHYIo MHPOPMALIMIO O NPOAYKTE MOXHO HalTW Ha caitte dometic.com.
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NMNosscHeHue K cMMBONam

OIMACHOCTb!

Yka3aHue no TexHuke 6e30NacHOCTH, yKa3biBaloLLee Ha OMACHYIO
CUTYaLMIO, KOTOPas BEAET K CMEPTU UMM CEPbE3HOM TRABME, ECTN €€ He
NPENOTBPATUTD.

NPEAYNPEXAEHUE!

Yka3aHue no TexHuke 6e30NacHOCTH, yKa3biBaloLLEE HA OMACHYIO
CUTYaLIMIO, KOTOPAs MOXET MPMBECTU K CMEPTU UMM CEPLE3HOM TPaBME,
€Cnn ee He NPeaoTBPaTUTS.


https://www.dometic.com

YkasaHus no TexHnke 6e3onacHocTu MC302, MC502

OCTOPOXHO!

YkasaHue no TexHnKe 6€30nacHOCTH, yKasbiBaloLLee Ha OMacHyio
CUTYaLMIO, KOTOPas MOXET MPUBECTY K TPaBMaM NErKov Unn cpeaHem
TAXECTW, ECIIN ee He NPeOTBPaTUTD.

BHUMAHME!
YKaszaHue Ha cutyaumio, KoTopas MOXET MPMBECTM K MaTepUanbHOMy
yliepOy, ecnuv ee He NpPeaoTBPaTUTb.

YKA3AHUE
[ononHutenbHas MHAOPMaUWMs NO YNPABAEHMIO MPOAYKTOM.

2 YKa3aHuA No TeXHUKe 6e30nacHoOCTH

2.1 OCHOBHbI€E YKa3aHUs N0 TeXHUKe 6e30MnacHOCTH

MPEAYNPEXAEHUE! HecobniogeHune 3TUX NnpeaynpexaeHui
MOXEeT NPUBECTU K CMEPTHU U CEPbE3HOMN TPABME.

OnacHocTtb nopaxeHus 3JIeKTPUYeCKUM TOKOM

*  Y6eamrech, YTo XONOAUNbHUK ObiN YCTaHOBMNEH KBANMAOMLMPOBAHHbBIM
CneumnanmncToM B COOTBETCTBMM C PYKOBOACTBOM MO MOHTaxy Dometic.

* 3anpellaeTcs UCNomb30BaTb XONOANMbHUK, €CMM OH UMEET BUAMMbIE
NOoBPEXAEHWS.

*  Bo usbexaHwe onacHbix CUTyaumii B Criydae NoBpexaeHus nuTatoLLero
kabens HeOOXOAMMO 3aMEHUTb XONOAUTbHUK, OBPATMBLLMCH
K M3rOTOBUTEMIO, B CEPBUCHbI LEHTP UMK K CNeumanmcty
C aHanorMyHom KBanmdprkaumen.

*  PeMOHT XxonoaunbH1Ka pa3peLlaeTcs BbINMOMHSTb TOMbKO
cneunanmcTam. Ecnmv pemMoHT BbimonHeH HenpaBMibHO, SKCMNyaTaLms
YCTPOWMCTBa MOXET NPEACTaBNATb ONAaCHOCTb.

OnacHOCTb BO3HMKHOBEHMS NoXapa

e XnagareHT B XONOAUNBHOM KOHTYPE MErko BOCMNaMEHSIETCS.

B cnyyae nospexaeHus KOHTypa XnafareHTa:
- Boikniounte xonoannbHmK.

- W3beraite OTKPLITOTO OrHS 1 UCKP.

— XOopoLwo NpOoBETPUTE NOMELLIEHME.
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MC302, MC502 YKasaHus no TexHWke Be3onacHoCTU

2.2

OnacHocTb B3pbiBa

* He XpaHnTE B XOnoannbHMKe B3pbIBOOMAaCHbIE BELLIECTBA, HaNpuMep,
a3pPO030IbHbIE GanmoHsl ¢ TOPIOYNM ra3aMn-BbITECHUTENAMMN.

OnacHocTb Ans 340POBbA

*  DTOT XONOAUIbHUK MOXET UCMOMb30BaThCA AETbMM C 8-MU NeT
M CTapLuUe, a Takxe NLaMKU C OrpaHUYEeHHBIMU COU3NYECKUMM,
CEHCOPHBIMU 1 YMCTBEHHbBIMIM BO3MOXHOCTSIMM UMW NPU HegocTaTke
HEeobX0AMMOTO OMbITa M 3HAHWI TOMKO NOA MPUCMOTPOM WK NOCe
NPOXOXAEHUS MHCTPYKTaxXa No 6e30nacHOMyY UCMOMb30BAHMIO
XOMNOAUMbHWKA, €CTM OHW MOHUMAIOT OMACHOCTH, KOTOPbIE MPU 3TOM
MOTYT BO3HUKHYTb.

e [letam 3anpeLllaeTca nrpatb C XONnoaAnnbHNKOM.

*  3anpeLLaeTcs BbIMOMHATL OYMCTKY U MOMb30BATENbCKOE TEXHUYECKOE
obcnyxmeaHue aetam 6es npucMoTpa.

* [letam B BO3pacTe oT 3 40 8 neT paspellaeTcs 3arpyxatb U pasrpyxatb
XOMOAUIbHUK.

OCTOPOXHO! HecobnioaeHune 3aTuX NpeAOCTEPEXEHUA MOXET

NPUBECTU K TPABME JIErKON UK CPeAiHEH! CTEeNeHMU TAXECTH.

OnacHOCTb CAQBNUBAHMUSA

* He 6eputecs 3a nemio.

BHUMAHMUE! Puck nospexaeHus

® y6eﬂ|/|Ter, YTO 3HaAYEeHMA HanpaxXeHns, yKa3daHHble Ha 33aBOACKOWN
Ta6J'IVIL1Ke, COOTBETCTBYIOT XapPakTeEPUCTNKaM NMMEIOLLIETOCAa MCTOYHMKa
NMNTaHNA.

e XonoaunbeHWK He npeaHasHa4eH ana XpaHeHns eaKnX nnm coaepXxatlmnx
pacTBoOpUTENN BELLIECTB.

* Bcerma COolepXxunTe B YMCTOTE CINMBHOE OTBEPCTUNE.
° KaTeropmquKM 3anpellaeTca BCKpbIBATb XOMNOAWMbHBIN KOHTYP.

® HepeHOCMTe XONOoANINbHMK TOINbKO B BEPTMKAITbHOM MOJNIOXEHUN.

TexHuKa 6e30nacHOCTH npu paSOTe XonoauJsibHUKa

ONMACHOCTb! Heco6nioaeHue aTux npeaynpexaeHvi seger
K CMEPTH MU cepbe3HOM TPaBMe.
OnacHOCTb TOPaXeHUs 3NEeKTPUYECKUM TOKOM

* He 6eputecs ronbiM1 pykamu 3a OrofieHHble NPoBoaa.
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KomnnekT nocTasku MC302, MC502

3

OCTOPOXHO! HecobnioaeHune 3TuX NpeAOCTEPEXEHUA MOXET
NPUBECTU K TPABME JIErKON UK CPeAiHEe! CTEeNeHMU TAXECTH.

OnacHocTtb nopaxeHus 3JIeKTPUYeCKUM TOKOM

I_lepeu BKMtOYeHMeM XonoannbHMKa y6e£ll/lTer, 4TO NUTaOLLNIA Kabenb
N LTeKep Ccyxme.

OnacHocTb ans 3A0pPOBbA

I'pyﬂHoe MOJTOKO MOXHO XPaHWTb TOMNMbKO B MOAXOAALLUNX EMKOCTAX.

Y nepxvBaHue aBepu XONOANIbHNKA OTKPBITOM B TEUEHWE ANNTENBHOTO
BPEMEHM MOXET MPUBECTU K CYLLECTBEHHOMY MOBBILLEHWIO
TEMMNePATYPbl BHYTPW XONOAMUIBHMKA.

Pel’yl’lﬂpHO oyuLLanTe NOBEPXHOCTN, KOTOPbIE MOTYT KOHTaKTUPOBATb
C AOCTYNMHbIMA CITMBHBIMWN CNCTEMaMU.

Ecnv xonoaunbHUK OCTaeTcsl MyCTbiM B TEYEHWE ATUTENBHOTO BPEMEHMU:

- BblknioumTe XonoamnbHMK.

— PasmoposbTe xonoannbHmK.

- Ouncrtute 1 BHICYLUMNTE XONOAUMBHHUK.

— OcrtasbTe ABEPb OTKPLITOM, YTOOBI NPEAOTBPATUTL 0OPa3oBaHME
NNeCeHW BHYTPU XONOAUMbHMKA.

BHMUMAHME! Puck noBpexaeHus

He ncnonbayitTe anekTponprbopsl BHYTPM XOMOAWTIbHMKR, 38
VCKIIOYEHMEM CyYaeB, KOraa 3T NprbOopLI PEKOMEHAOBAHbI AN STOTO
M3rOTOBUTENEM.

He ycraHasnmsamnte yCTPOMCTBO BOMM3M OTKPBITOTO OTHS UMW ARYTX
MCTOYHMKOB Tenna (paarMaTtopOB OTOMMEHMS, CUMbHBIX COMHEYHbIX
ny4Yemn, ra3oBbIX Never nT. n.).

Y6eantech B TOM, YTO BEHTUNALIMOHHbIE OTBEPCTUS HE NMEePEKPbITI.
He norpyxanTte XonoamnbHWK B BOAY.

MpenoxpaHsiTe XoNoAUNbHUK 1 Kabenun OT BO3AEMCTBIS Xapbl 1 BRarm.

Komnnekr nocraBkm

KonuuectBo HaummeHoBaHue
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MC302, MC502 lcnonb3oBaHMe No Ha3HaYeHUIo

4 Ucnonb3oBaHue NO HAa3HAYEHUIO

XONOAVMBHKK NSt TPYAHOTO MOMOKa (Takxe Ha3blBaeMbli XONOAUMbHMKOM) MpeaHa3sHa-
YeH Ans XPaHEeHWs rpyaHOTO MOMOKa, KOTOPOE CreayeT XPaHuTL NP Temrepatype
o1 +1 °C g0 +4 °C B 3aKpbITbIX NOMELLEHMSIX, HanpUMep:

* B 6OJ'Ile/ILlaX N MEANUMHCKNX LUEHTPaxX

® B JOMaXx npecrapenbix ¢ MeanLUMHCKNM O6Cﬂy>Kl/lBaHl/leM
XOnoaunbHWK He PacCCynTaH Arna MOHTaXa B XWIblX oloyprOHax nnm kemnepax.

STOT XONOANUMBHMK npeaHa3HavyeH ana NCrnornb30BaHWA B Ka4eCTBe BCTPanBaeMOro
nnu cBoHOAHO CTOALLIETO yCTpOl;ICTBa. Cm. MHCTPYKUMIO MO MOHTaxXy.

XonoannbHMK npeaHa3Ha4YeH NCKMOYNTENbHO ANg OXINaXAeHWa U XpaHeHWs royaHOoro
MOIOKa.

e OH He NOAXOAWT AN OXNaXaAeHs 1 XpaHeHna Kakmx-nmbo MULLEBLIX MPOOAYKTOB,
TaKMX KaK HannTkK, NPOAYKTbl U CBEXNE NPOAYKThI, 3a NCKIMIOYEHNEM ITPpYyAHOTO
MOTI1OKa.

* He noaxoauT ans 3aMOPaXmBaHWA TOYAHOTO MOMNOKa.

STOT XONOAMMBHMK MOAXOAUT TOMBKO AN MCMOMb30OBaHMS MO Ha3HaYEHMIO
M NpUMeHeHMa B COOTBETCTBUN C HaHHOWM I/IHCprKI.ll/lel;l.

B naHHOM MHCTPYKUMM COaepXMTCS MHdpopMaums, Heobxoammas ans NpPasmubHOTO
MOHTaxa v/ 1num skcnmnyataumm xonoaunbHuka. HenpasmnbHbI MOHTaX 1/ 1nu HeHaa-
nexatuast 3KCnnyataums unm TexHmyeckoe obcnyxmBaHne NpmBoaIT

K HEYIOBNETBOPUTENLHOM PaboTe 1 BO3MOXHOMY OTKa3y.

13roToBUTENb HE HECET OTBETCTBEHHOCTH 3a Kakme-nmbo TPaBMbl UMK NOBPEXIEHNE
NpOoayKTa B pe3yrnbrate CneayowmxX npny4mnH:
® HenpasvmbHaﬂ c6opKa N NOAKIMtOYEHNE, BKIMOYasd MNOBbILLEHHOE HanpaxeHne

* Hel'lpaBl/lJ'IbHoe TeEXHNYeCcKoe O6CJ'Iy>Kl/IBaHl/le NN NCNOTb30BaHME 3alacCHbIX
YyacTen, OTMMYHBIX OT OPUTNHAlMbHbIX 3aNaCHbIX yacten, npeaoCTaBNeHHbIX N3roto-
BUTENEM

* /I3meHeHus B NpoayKTe, BbINOMHEHHbIE 683 0AHO3HAYHOTO Pa3peLLleHUs N3roTo-
BUTENS

* Vlcnonb3osaHKe B LENSX, OTAIMYHBIX OT YKa3aHHbIX B HaHHOWM MHCTPYKUNM

Komnanms Dometic ocrasnger 3a cobon Npaso M3MEHSTb BHELLIHWIA BAL
N TEXHUYECKME XapakTepUCTUKM MPOAYKTa.
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TexHunuyeckoe onncaHne MC302, MC502

5 TexHunyeckoe onucaHume

5.1 OnucaHue pa6oTbli

Bce MaTepunanbl, NCNOoMb3yemble B XONoAnnbHMKE, NpeiHa3HavYeHbl
ana MCnonb3oBaHMA C IOy AHbIM MOIMOKOM.

XonoaumbHbI KOHTYp He Tpebyet obcnyxmsaHms.

XonoavnbHWK Npeanaraetcs B cBOBOAHO cToswen sepcun (FS) 1 BcTpansaemon sep-
cum (BIU).

CsoboaHo crosiuas BepCud npeiHa3Ha4yeHa Angd aBTOHOMHOTO NCNOMb30BaHNA.
KprLLIKa XOnoannbHOro arperaTta 3allmilaeT Tennble 4YaCt XONnoannbHOTO arperata.
HuxHsist paMa C BEHTUNAUMOHHbBIMA OTBEPCTUAMMN obecneunsaer OOCTaTO4YHYIO BEHTU-
nsumio. [locne CHATUS HUXHEN PaMbl N KObILLKK XONOANMBbHOTO arperata XonoanibHMK
MOXET ObITb MCMOMNb30BaH B kKayecTse BCTpoeHHOI;l BepCcunn.

BCTpOGHHaH BepCua npelHa3Ha4yeHa ang BCTpanBaHng B mebenb. OHa He UMeeT HMX-
Hen PaMbl NI KOBILLIKX XONOAUNbHOTO arperaTta.

Bo Bpems paboTsl npu Temnepatype okpyxatowei cpeas ot +10 °C ao +35 °C xono-
AWUMNBHKK B COCTOSHMM NMOAIERXMBATL BHYTPEHHIOK Temnepatypy ot +1 °C ao +4 °C.

LindbpoBoit TepMOMETP NMOKa3bIBAET U COXPAHIET MUHUMATbHBIE 1 MaKCUManbHble
BHYTPEHHWE TEMNepaTypbl C MOMEHTa nocneaHero cbpoca, brnaroaaps Yemy Bbl
MOXeTe NPOBEPUTL, XPAHUMOCH N rpyAHOE MOMOKO MPY COOTBETCTBYIOLLMX TeMnepa-

Typax.

5.2 DnemeHTbl ynpasneHus

Mos.
nHapuc. [fl, MoscHenne

ctp. 3
1 3amok asepu
2 [sepua
3 Lindoposoit repmomeTp (em. puc. B, ctp. 3)
4 KpbiLLka XonoannsHoro arperata
5 Amkn
6 BHyTpeHHee ocselleHme

14



MC302, MC502 TexHuuyeckoe onuncaHmne

Mos.
nHapuc. [fl, MoscHenne
ctp. 3
7 BeHntunsrop
8 HuxHss pama

Moscrenns k puc. B, cp. 3

Mos. MoscHeHne
1 KHonka nutaHms @
2 KHomka oTKnioYeHms 3Byka @

TekylL@ast BHyTPEHHSs Temnepatypa
MuHmManbHast BHyTPEHHSS TemnepaTypa
Knonka cbpoca @

MakcrmarnbHas BHyTpEHHss Temnepatypa

Csetoanon (KpacHbii) 4ns CUTHaNoB TPEBOTU

Ol O O

CseToavon (3el'|eHbll;I) Hann4uma nTaHma

5.3 MpeaoxpaHuTenbHbIK TEPMOCTAT

XOnoaunbHUK OCHALLIEH NPedoXPaHUTENbHEIM TEPMOCTAaTOM. ITOT TEPMOCTAT BbIKITHO-
YaeT KOMMPECCOP, KaK TOMbKO BHYTPEHHSS TemnepaTtypa nagaet Huxe +1 °C, npeaot-
BpaLlias HaHeCeHe Bpeaa rpyaHOMY MOTOKY BCMEACTBME 3aMep3aHus.

5.4 Akkymynsarop

B cnyyae npepbiBaHWs Nogaum NUTaHMs doyHKUMM KOHTPOMS SMEKTPOHWKU NOAAEPX M-
BAIOTCs BCTPOEHHBIM akKyMYIATOPOM B TeYeHWEe He MeHee 12 Yyacos.

AKKyMyJ'IﬂTOp 3aPAXaeTCa aBTOMATNYECKN, eCln XONOAUNbHUK MOAKMIOYEH K CETU
M BKIMIOYEH.

Mpu NepBoOM Nycke XONoAUNbHMKA MOXET NOSBUTLCA CoobLLeHNe 00 owwmnbke «E3».
CoobLieHMe NCUYe3HET, KaK TOMbKO akkyMyrsTOp 3apsamnTCs.

Ecnv 3apsina akkyMynatopa HeAOCTaTOUHO ANs BbINMOMHEHNS OYHKLIMIA KOHTPOTS,
Ha gucnnee nossnaercs coodLuerme ob oLwmnbke «E3».

15



YCTaHOoBKa 1 NOAKMIOYEHWE XONOANIbHNKA MC302, MC502

BHUMAHME!
AKKYMYTATOP HEOHXOANMO NPOUNAKTUYECKM 3aMEHATb Kaxable 2 roja.
OTa 3aMeHa AOMXHa BbINMOMNHATLCS KBANMAPULMPOBAHHbBIM NEPCOHANOM.

5.5 BHyTpeHHsAa BeHTunauumsa
XonoannbHnk 06opyaoBaH BHYTPEHHEN BEHTUNALMEN.

BeHtunstop pabotaeT, koraa ABepb 3aKpbiTa.

BHUMAHME!

Hu B koem crnyyae Henb3s NPensTCTBOBaTb MOABOAY NOTOKA BO34yXa
K BEHTUMISTOPY MyTeM BIIOKUPOBAHMS UMK 3aKPbITUS BEHTUNALMOHHBIX
OTBEPCTUN.

Y106bI npeaoTBpaTnTb HEHYXHOE BCaCbiBaHWeE TEMIOro HapyXHOTO BO34yXa, BEHTANA-
TOP aBTOMATNYECKN OTKMIOYAETCA NPON OTKPbLITUM ABEPN.

5.6 DyHKUUA BHELUHEN CUTHANM3aLuum

Ha 3agHe naHenm xonoamnbHMKa MMEIOTCS BE KNEMMbI C ABYMS MMABAIOLLIMMM KOHTaK-
TaMK, KOTOPbIE MOXHO UCMOMb30BATh ANS BKIIOUYEHWS AONONHUTENbHOM BHELLIHEN CUT-
Hanm3aumm (aKyCTUYeCKOM UNu BU3yanbHOM).

6 YcTaHOBKa ¥ noAgKiovYeHue
xonoannbHUKa
6.1 PacnakoBka xonoannbHUKa

1. Y6eautecs, 4TO ynakoBKka He noBpexaeHa.
2. CHMMUTE KAPTOHHYIO YMaKOBKY.
3. Ybeantecs, 4TO XONOAMIMbHUK HE MOBPEXIEH.

Ecnu Bbl 0GHapyXMnuM NoBpexaeHms YNakoBKU U XOMOAUMbHMKA B pe3yribTate
TPaHCMNOPTUPOBKM, HEMeINEHHO coobLWMTE 06 3TOM TPAHCMOPTHOM hupMme.

6.2 MoHTaXx cB0604HO cTosILEeN BEepCUmn

Mpu MoHTaxe cobroaanTe creayoLme ykazaHms:
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MC302, MC502 YCTaHOBKa 1 NOAKNIOYEHWE XONOANbHMNKA

YcTaHaBnmBamTe XonoannbHMK Tak, YToObl HArPEeTbI BO3AYX MOT XOPOLLIO OTBO-
ANTLCS MO0 BBEPX, MTMOO B CTOPOHDI.

YcTaHOBUTE XONOANMBbHUK Ha Bbl6paHHO€ MecCTO.

OcrTaBbTe XONOAMMBHUK CTOSITb HE MEHEE YeM Ha YeTbipe Yaca, npexae Yem npu-
COEMHUTb €0 K 3MEKTPUYECKOM CeTU, YToObl 0becneunTb BO3BPAT XMNajareHTa
B KOMMPECCcop.

6.3 MoHTaX BCTPOEHHOM BepCUmn

OCTOPOXHO!
Y6eautech B TOM, 4TO MOfKa B COCTOSHUM BblAEPXaTb MOMHbIN BEC
XONOAUMNbHMKA 1 COAEPXMMOTO, MOANEXALLETO XPaHEHMIO.

MNpw MoHTaxe cobniofanTe cneayoLmne ykasaHms:

YCTaHOBUTE XONOAUMBHMK B MECTE, B KOTOPOM 0becrneumnsaeTcs 3cpdEKTUBHIN
OTBOJ HarpeToro Bo3ayxa (8o3ayx otsoantcs nmbo Beepx, NMbO Brepes, CMm.
pvic. [H, ctp. 4).

MNosicHervs  puc. [, crp. 4

Mos. MoscHeHnune
1 XOMNOAHBIN NPUTOYHBIN BO34YX
2 Tennei OTXOAILLMI BO3AYX

Y6eantech, 4To ABEPLIA XONOANIbHMKE MOXET OTKPbIBATLCS He MeHee Yem Ha 100°.
B npotueHOM cryyae He MoryT ObiTb MCMOMb30BaHbI ALLIMKMA.

MposepbTe pasmepsl xonomnbHika (puc. B, ctp. 8 unu pric. (B, ctp. 8).
YctanosuTe xonoaunbHuk 8 cootsetctanm ¢ puc. Y, ctp. 4 or puc. B, ctp. 5.

MpurkpenuTe XonoannbHUK K Mebenu AByMs LLYpPYNamMmn Yepes KpenneHus
B HUXHEN YacTh (puc. ﬂ ctp. 5).

OcrTaBbTe XONOAMMBHUK CTOSTb HE MEHEE YeM Ha YeTblipe Yaca, npexae Yem npu-
COEMHUTb €70 K 3MEKTPUYECKOM CeTM, YToObl 0becneunTb BO3BPAT XMNajareHTa
B KOMMPECccop.

17



YCTaHOoBKa 1 NOAKMIOYEHWE XONOANIbHNKA MC302, MC502

6.4 MpucoeanHeHne XonoAuNbHUKA K 3NEKTPUYECKON
cetu

BHUMAHMUE!

* [loakniounTe XONoaubHYK K OTAENbHOW Liemu, YToObl NpeoTBPaTUTL
BbIXOA U3 CTPOS M3-3a MPOBNEM C ApYrMM 3NeKTPOOOOPYAOBAHNEM.
Hukorza He nogknoyanTe xonoannbHUK K OAHOM PO3ETKE C APYIMM
3NeKTPOOHOPYAOBAHMEM C MOMOLLIBIO MHOTOPO3ETOUHbIX Nepexos-
HUKOB.

*  Tonbko UK: XonoanmnbHWK OCHaLLEH BUIKOW C MPEeAOXpaHUTENEM
Ha 3 A. B crniyyae 3ameHbl 3TOro npenoxpaHmtens Heobxoammo
MCMOrb30BaTh MPeaoXpPaHmTerNb Ha 3 A, onobpeHHbii ASTA
(BS1362).

j—

BcraBbTe BUNKY COEAMHUTENBHOTO Kabens B po3eTky CEeT1 NepemMeHHOro Toka.
3eneHbilt cBeToAMOA UHAVKaLMW nuTanms saropaetcs (puc. B 2, c1p. 3).

Haxmure kHonky @).

"SNNERY

[ncnnen Bkmiovaetcs.

Mepsble 4Be cekyHAbl Ha AnCnnee He OTODPaXalTCs 3HAYEHUS TEMNePaTyPbl; OH
NOKa3bIBaET «--.-». 3aTeM OTObpPaxaeTcs Temneparypa, CYMTaHHas C Jatymka.

6.5 MoHTaX U AEMOHTaX PY4YKM ABEPU

1. YctaHoeuTe pyuky, Kak nokasaro Ha pucyHke (pvic. [, ctp. 6).
2. CHumuTe pyuKy, kak nokasaHo Ha pricyHke (puc. [, cTp. 6).

6.6 YcTraHoOBKa BHeLWHEeW CUrHanmsauum

lcnonb3aynTte NnagakoLLmMe KOHTAKThl Ha 3aAHEN NAaHENN XONOANUTbHUKA CeayoLLInMM
obpazom:

*  BepxHue KOHTaKTbl COOTBETCTBYIOT aBaPUIMHOMY CUTHamy chost MUTaHms
(ovc. B 1n 2, crp. 7).

*  HuxHMe KOHTaKTbl COOTBETCTBYIOT CUTHaNY TPEBOMM Mo Temnepatype
(puc. ﬂ 3n4, cmp.7).

Ha koHTakTbl MOXeT nogasatbcs Hanpsixerue ot 12 B go 250 B. MakcumanbHas
Harpyska He aomxHa npessitwats 8 A. MuHMManbHas Harpy3oyHas CnocoBbHOCTb
cocrasnger 100 MA/5 B.
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MC302, MC502 SkcnnyaTauus

YKA3AHUE
BHeLUHWI curHan TPEeBOM MOXHO OTKIIOUMTb TOMbKO MyTEM YCTPaHEHMs
MPUYMHBI CUTHaNM3aLMK.

7 xcnnyarauums

7.1 lNMepea nepBbIM UCNONb30OBAaHUEM

Mepen nepebiM MCNOMb30BAHMEM OUYUCTUTE XONOAUMBHMK B TUTUEHNYECKMX LIEMSX BHY-
TV 1 CHAPYXW BMaxHOM TkaHbio (M. Takxe m. «OuncTka 1 yxoa» Ha cTp. 23).

7.2 SHeprocbepexeHue
o OTKprBaPITe XONoAINbHUK Ang rpyaHOro MOrokKa HaCTOMbKO YaCToO, HACKOMbKO
HEOOX0AMMO.

e [Ins onTMmaneHoro I'IOTpe6I'IeHl/l$I SHEPINK PaCNoNoOXmTe NONKN 1 ALLIMKKA
B COOTBETCTBNM C UX MONOXEHMEM MPK NOCTaBKe.

* PerynspHo cneauTe 3a Tem, YTO YNNOTHEHWE ABEPU NMO-NPEXHEMY NpUreraeT
NPaBUIbHO.

® Pel’yﬂﬂpHO oymLLanTe KOHAEHCaTOP OT Nblfin A 3a|'p9I3HeHl/llZ.

7.3 BxkniouyeHue

OCTOPOXHO!
He xpaHute rpyaHoe MOMoKo 0 MCYe3HOBEHMS Koaa oLnbkm E6
1 DOCTUXEHMS AMana3oHa paboymx Temnepatyp.

» [pu NepBOM Nycke XONOAMUTbHMKA UM NOCTE ero AMMTENbHOTO BbIKITIOYEHMS
Ha acrnee umdpposoro tepmometpa (puc. [, cTp. 3) otobpaxaetcs TekyLuan
TeMneparypa OKpyxXaloLLen cpesl, YepeayioLlascs ¢ coobLueHnem ob olwmbke
LEB".

*  VIHaMkaTOp TPEBOTM 3aropaeTcs, HO 3BYKOBOW CUTHar He BKIIOYaEeTCs.

*  Kak ToMbKO BHYTPEHHSS TemnepaTtypa AoCTUraeT paboyero ananasoHa Temnepa-
1yp (011 °C po 4 °C), oTobpaxaeTcs TekyLlas Temnepartypa.

1. BoinonHuTe cbpoc TepmomeTpa, YTobbl n3bexatb oTobpaxeHus HenpasunbHOro
MaKCUMarbHOrO 3Ha4YeHMs TEMNEePaTypbl.

2. Haxmure kHonky © v yaepxvsaitte ee Haxatol 5 cekyHa.
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Skcnnyatauust MC302, MC502
7.4 SKcnnyataumsa XonoaAuNbHUKA

OCTOPOXHO!

Bcerpa octasnsnTe onpeaeneHHoe NpoCTPaHCTBO MEXAY OXMaxXAEeHHbIMM
npeameTamm B XonoaunbHuKe, YTobbl obecneunts sdodpekTmsHoe

1 PaBHOMePHOE oxnaxaeHve. Ecnm awwmkm ynakoBaHsl CULLKOM NMNOTHO,
TO 3TO MOXET NMPUBECTU K HEMPUEMITEMbIM TEMMEPATYPAM.

BHUMAHMUE! Puck nospexaeHus
TaxenbiMM NpeameTamu, TakMmm Kak GyThinku unm GaHkm, 3actasnanre
NCKMIOYUTENBHO AHO XOMOAUMbHMKA.

7.5 MoaceeTKa aucnnes B peXxume NUTaAHUA
OT aKKyMynsiTopa

TepMOoMETP MMEET CHMHIOK NOACBETKY, KOTOPast OBMNerYyaeT CUYMTbIBAHUE 3HAYEHMN
Temnepartypsl. [oacsetka aucnnes paboTaet NOCTOSHHO, NMOKa XONOAWTbHUK NOAKMIO-
YEeH K 3NeKTPUYEeCKOn CeTU.

B pexvme paboTbl OT akkyMynsTOpa NOACBETKa AMCNNEN BbIKMIOYAETCA Yepes
2 MUHYTBI.

» YT06bl BKMIOUYMT NOACBETKY ANCINES Ha 3 CekyHbl, KOPOTKO HaxmuTe kHomky ©).

7.6 3HauYeHMs TeMnepartypbl

YKA3AHME
3HayeHuWs Temnepatypsl ykassisatoTcs B °C. D70 He MOXET ObITb M3Me-
HEeHO.

TepMOMeTp XPaHUT 3Ha4YeHn MUHUMANbHOM 1 MaKCHMMarbHOM BHyTpeHHem Temnepa-
TypPbl C MOMEHTa nocnegHero c6poca.

Y1068 COPOCUTE 3TV 3HAYEHMS:

» Haxmure kHonky © 1 ynepxmsaiite ee Haxatoit 5 cekyHa.
7.7 Hacrpoika temneparypbl

XOnoannbHUK OCHaLLEH doyHKLMEN aBTOMATUYECKON PEryrnMpOBKMN TEMNEPaTyPbI.
Temnepatypa He MOXeT ObiTb HAaCTpOeHa.
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MC302, MC502 SkcnnyaTauus
7.8 ABapuiHble CUrHanbl

BHUMAHME!

*  Ecnv Bbl He B COCTOSIHUM YCTPaHWTL MPOBNEMy, BbI3BABLLYIO TOEBO-
XHYIO TPEBOTY, Kak MOXHO CKOpee nepeHecmTe oxnaxaaemble npea-
METbI ANt XPaHEHWs B ADYTOM MecTe.

* B crnyyae oTkasa 3neKTponUTaHns BHYTPEHHSS TeMneparypa noaHu-
METCS B TeYeHve 2 4acos (Bpems 3alumtHoro aeincrsms) ¢ 2 °C
10 10 °C npu Temnepatype okpyxatoLlern cpeas 25 °C.

VImeeTcs natb 0cobbIx CrnyYaes, Korga nojaeTcd CMrHan Tpesorn:

Aeaprnlioeicotiime KonuuecrBo 3ByKOBbIX MpoaonxuTenbHOCTb

CMrHanos 3BYKOBbIX CUTHANIOB
Temneparypa BHe 4OMYyCTUMOTO TeurHan/5¢ lc
AvanasoHa
C6oit anekTponmTaHms lcurhan/ 3¢ 0,5¢c
3abrnokMpoBaH BHyTREHHWIA H. 4. [TOCTOAHHBIV 3BYKOBOM
BEHTUNATOP curHan
[leepb oTKpbITa Ha > 20 cekyHa

TeurHan/2c Tc
Mpobnema coeanHeHus mexay
AMCNNEEM U KOHTPOMNNEPOM
[lBepb oTKpbITa Ha > 60 cekyHA 2cnrHana /2 ¢ 0,5¢

3ByKOByPO CUTHaNM3aunto MOXHO BbIKIMTKOYNTL M BKITKOYNTD!

» Haxmure kHorky &0).

YKA3AHUE

* Ecnu cpabartbiBaeT Apyrov CuUrHanm TPeBOrM, CUrHarn TPEBOMM aBToMaTH-
YEeCKu BKIloYaeTcs.

* [locne TOro, Kak BCe aBaleZHble cobbitua npownun, OTKMIOYEHHbIM
CUIrHan TpeBorn Heobxoamo BPOY4YHYIO C6pOCl/lTb Ha BKIMtOYeHne.

7.9 PasmopaxuBaHue XxonoaunbHUKa

YKA3AHUE

[pu oYeHb BLICOKOV TeMnepaTtype OKpyXatoLLen cpe/bl XONOAUIbHMUK
MoxeT paboTaTb 6e3 nepepsbisa, YTo BEAET K Ype3aMepHOMy 0bpa3oBa-
HUIO MHES Ha 3afHEN CTEHKE XONOAUIbHOM KaMepbI.
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Skcnnyatauust MC302, MC502

Bnara 13 Bo3ayxa MOXET BbiNadaTh B kKamepe XOMOoAnTbHUKa MW Ha McrapuTene B Buae
CHETOBOW LLyObI.

Mocne anuTenbHOM PaboTbl BHYTPW XOMOAWIbHMKE MOXET 0OPa30BaThCs TOHKMM CIOM
nHes Unm cobpaTbCs HECKOTBKO Kanenb BOAbl. DTO ABMAETCS HOPMArbHbIM SBNEHWEM,
T. K. COAepxallasicd B BO34yXe Brara KOHAEHCUPYETCS MPW MOHUXEHWM TemMnepaTypbl
B XONOAUMbHMKE. DTO HE ABMSETCS MPU3HAKOM HEUCMPABHOCTM XONOANIbHMKA.

KoHaeHcat crekaet yepes ﬂpeHa)KHbM KaHal B @MKOCTb 4514 BOAbl, PaCNONMOXEeHHYIO
B 3a/IHEM YaCTM XOMNOANIMbHMKA B BerHel;l 4aCTn KOMMpPeCCcopa, rae OH ncnapseTca.

XONOANMbHNK PEKOMEHAYETCS Pa3MOPaXmMBaTh KaxXable TOW Heaenu.
Cobriogaiite criegyioLLmnii NOPsAOK AeACTBII:

BhIKnioUeHe XonoaumnbH1Ka: Haxmute kHonky @) 6onee Yem Ha 5 cekyHa.
OTcoeamHnTe XONOAUMbHUK OT CETU.
V3snekute awnkm (cm. m. «/13BnedeHne awmnkos» Ha cTp. 22).

OcrtaBbTe ABEPLY OTKPLITOMN.

ok wnN o~

Mocne pasmMopaxmBaHms NPOTPUTE BHYTPEHHIOKD YacTb LUKadda YMCTON BIAXHOM
TKaHbIO.

6. Cobepure awmkm.

7.10 BbiknioyeHue U XpaHeHUe XoNnoAUNbHUKA

MNpw NpekpaLleHnm skcnnyaTaumm XonoaMnbHUKa Ha ANUTENbHBIM CPOK cobniojaiTe
CneayloLnii NOPSAOK AEUCTBUI:

1. BbiknioyeHvie xonoaunbHyika: Haxmute kHorky (@) 6onee yem Ha 5 cekyHa.

2. OtcoeamnHmTe XONOoaUMbHNMK OT CETU.

3. Oumctute xonoaunbHuk (cm. m. «OumcTka 1 yxon» Ha cTp. 23).

4.

OcrTaBbTe ABEpLY Crerka OTKPbITON.
270 HEOHXOAMMO, YTODbI NPEeaCTBPaTUTL ObPa3oBaHMe 3anaxa.

7.11 N3BnevyeHue ALLMKOB
Bbl MOXeTe N3BneYb ALLMKK, Hanpumep, and O4YnNCTKn.

Buinonnure cneayiowee (puc. fll, crp. 7):
1. Ortkpownre asepuy (A).
2. Beitawmre swmk (B).

3. Bcrasbte dovikcupytoLme WTndoTsl CHapyxm BHyTPb. (C).
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MC302, MC502 Ouuncrka n yxon

4. V3senekute awmk (D).

5. Cobepwre suimk B 06paTHOM NOCNeaoBaTENbHOCTH.

8 Ouuncrkamyxon

MPEAYNPEXAEHUE! OnacHocTb AN XXM3HU U3-3a NOPaXeHuUs
3NEeKTPUYECKMM TOKOM
[Nepes YNCTKOM M YXOLOM BCErAa OTCOEAMHSINTE XOMNOANMIBHUK OT CETU.

BHUMAHME! OnacHocTb noBpeXxaeHus

* He ncnonbayiTe ans YUCTKM abpasmBHble YNCTALLME CPEACTBA UMK
OCTpble NnpeamMeThl, T. K. OH MOTYT NPMBECTN K NOBPEXAEHUNAM XONO-
ANNMbHUKA.

* [Ins yganeHus crnos nbia 1 OTAeNeHUs NpUMeP3LLVX NMPOAYKTOB He
NCNOMb3yMTe TBEPABIE UM OCTPBIE MHCTPYMEHTSI.

* [Ing yckopeHus npouecca OTTamBaHWs He UCMOMb3yNTe MeXaHUYe-
CKME UMK MHbIE MOAPYYHbIE CPEACTBa.

» PerynapHo 1 no HeobX0AMMOCTM OUMLLIRIATE XOMOAMMBHUK BaXHOM TPAMKOM.

» Cnegurte 3a TeM, 4TObbI B YNNOoTHEHWA HE Nonajana soJa. 710 MOXET npwvBOaNTb K
NOoBpPeEXAEHNAM IMEKTPOHHbLIX y3/10B.

» [locne ouYMCTKM NPOTPUTE XOMOANIBHMK HACYXO TPAMKOM.

» PerynspHo npoBepsinTe CNnB OTTasBLLIEN BOAbI.

Mpr HEOBXOAMMOCTI, OYNCTUTE CIIMB OTTasBLIEN BOALI. ECriv OH 3acopeH, To
OTTasBLUas BOJA CKaMNnMBaeTCs Ha AHE XONOAUMbHUKA.

» PerynspHo ouynwianTe ynnoTHEHNS ABEPMU.

CBo60AHO cTosILas Bepcus: PerynapHo oumLLainTe NbinecoCoM peLleTky KoHaeH-
catopa M KOMNPECCOopP, PACTMONOXEHHbIE Ha 3aAHEN CTOPOHE XOMNOANIbHUKA.
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YcTpaHeHne HencnpasHOCTEN MC302, MC502

9

YcTpaHeHue HeMcnpaBHOCTEH

Boaa B xonoagunbHMKe MM NOA HUM

HeucnpasHocTb

Bousa Teyert BHyTPU
XONoAMMnbHMKa

Bopa teyet Ha non.

Bo3MoXHbIe NPUYMHbI YcrpaHenue
3acopeH kaHan cnmsa koHAeHcaTa. OQuncrtute cnus.

KoHTeMHepbl Mnu NakeTsl C rpyaHsiM - YOeautech, Yto KoHTeit-
MOTOKOM NPENSTCTBYIOT CMIMBY BOAbl  HEPbI UMK NakeTbl

B KONNEKTOop. C rPYAHBIM MOFTOKOM
He KacaloTCs 3aaHel
CTEHKMN.

CrnuLKOM MHOTO BOAbl B CHOPHOM Ouuctute cOOpPHBIN KOH-

KOHTEMHepe. TenHep.

OTo6paxeHue coobLIeHUH O HEUCNPABHOCTAX

Koa HeucnpaBHoctu [loscHeHue

24

EO
El
E2
E3
E4
ES
E6

E7
E8

He ycTaHOBREHa CBA3b MeXAY ANCTNEEM U KOHTPOMNNEPOM
NTC1 - kopoTkoe 3amblkaHne unm ocnabneHo coeamHeHmne
NTC2 — KopoTkoe 3aMblkaHie U OCnabneHo coeanHeHne
Batapes He npucoeaHeHa Unu He B Nopsake

BeHtunarop He pabotaet

[Bepua otkpsiTa bonee 60 cekyHa

Temnepartypa BHe A0MYCTMMOTO AvanasoHa (Huxe 1 °C unu sbilwe
4°C)

CeTb He noaknoyeHa

Crnuwkom 6onbluas pasHuua mexay 3HadeHuamm NTCT u NTC2



MC302, MC502 [apaHTLs

10 TlapaHTusa

[lericTBUTENEH YCTAHOBMEHHbIM 3aKOHOM CPOK rapaHTUK. Ecnm npoaykT HencnpaseH,
obpaTtmTech B MPeaCTaBUTENLCTBO M3roTOBUTENS B Balen ctpaHe (cm.
dometic.com/dealer) unu s TOproeyio opraHn3aUmio.

B uensx npoBeaeHna peMOoHTa Unn I'apaHTl/llZHOI'O O6CJ'Iy>Kl/IBaHl/I$I Bbl AONXHbI Takxe
nocnaTtb crnegytowne JOKYMeHTbI:

*  KOMWIO CYETa C AATOM NOKYMKM,

®*  NPUYNHY peknamaunmn nnm onmcaHme HemcnpaBHOCTA.

11 YTunusauus

BHUMAHME!

B xonoaunsHnke MCMOmnb3yeTca N3ONALUMOHHBIN ras (CM. 3aBOACKYIO
Ta6l'|l/l"le). BoisicHuTe B COOTBETCTBYOLLIEM KOMMYHalNbHOM OpraHe ninm
MEeCTHOM LeHTpe No nepepa6OTKe OTX0A0B I'IpaBl/IJ'IbeII;I nopaaocK yTmnm-
3aumn n cneanTe 3a TeMm, YTOOBI YTUnn3aumna XonoamnbHKa N BCeX MaTe-
pranos ©Obina BbIMONHEHA AOMXHbIM o6pa30M.

» 10 BO3MOXHOCTM, BbIKMABIBAMTE YNAKOBOYHbBIM MaTepMan B Mycop, NoanexaLumi
BTOPUWYHOM nepepaboTke.

Ecnu Bl okoHYaTenbHO BbIBOAUTE NMPOAYKT M3 SKCMMyaTaumm, TO NonydmTe
MHPOPMaLIMIO B BrivXalLLem LeHTPE NO BTOPUYHOM NepepaboTke Unn B
TOPrOBOV CETU O COOTBETCTBYIOLLIMX MPEANMCaHUSX MO YTUIM3aLUMK.
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TexHuyeckne xapakrepucTkm MC302, MC502

12 TexHuyeckue XxapaKTepuCTUKMU

MC302 MC502

O6bwnit obbem: 33n 49n
MNoasoarmoe HanpsxeHwue: 220-240 B~
Motpebnerne sHepru: 0,381 kBru/24 4 0,423 kBr4/24y
Motpebnsemas MOLIHOCTD: 0,54 A
Xonoaonpon3soaMTeNbHOCTb: or+1°Cpo+4°C
Knumatuyeckmin knacc: SN
Mpeanonaraemas Temnepartypa or+10°C o +32°C
OKpyXaloLLe cpebl:
Bpems 3alumTHOro aencrems 2 Yacos
(012 °C 10 10°C) npun 25 °C:
XnagareHT: R134a
Konunuectso xnaparexta: 38r
CO,-3KBMBaANEHT: 0,054
MNoTeHuman rmobansHoro notenne- 1430
Hus (GWP):
Pasmepbi: em. puc. i, crp. 8 em. puc. A, cp. 8
Bec: ok. 20 kr oK. 22 k1
Vicnbitanua/ceptndomkar: C UK

CA

Coaepxut pToprpPOBaHHbIE NaPHMKOBLIE Ta3bl

I'epMequeCKM 3aKpbITasg KOHCTPYKUWMA
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MC302, MC502 Objasnienie symboli

Prosimy o uwazne przeczytanie niniejszej instrukcji i przestrzeganie wszystkich instrukgji, wskazéwek i ostrzezen zawartych w niniejszej
instrukgji produktu. Pozwoli to przez caty czas zapewni¢ prawidtowa instalacje, zastosowanie oraz konserwacje produktu. Niniejsza instruk-
cja MUSI przez caty czas pozostawac przy produkcie.

Korzystajgc z produktu, uzytkownik potwierdza uwazne przeczytanie wszelkich instrukcji, wskazéwek i ostrzezen, ich zrozumienie oraz
zobowiazuje sie przestrzegac zawartych w nich warunkéw. Uzytkownik zobowiazuje sie wykorzystywac¢ niniejszy produkt wytacznie zgodnie
Z jego przeznaczeniem i zamierzonym zastosowaniem oraz z instrukcjami, wskazoéwkami i ostrzezeniami wyszczegdlnionymi w niniejszej
instrukgji produktu, jak réwniez ze wszystkimi majacymi zastosowanie przepisami i regulacjami prawnymi. Nieprzestrzeganie zawartych tu
instrukgji i ostrzezen moze skutkowac obrazeniami u uzytkownika oraz oséb trzecich, uszkodzeniem produktu lub tez uszkodzeniem mienia
w sasiedztwie produktu. Zastrzega sie mozliwos$¢ wprowadzania zmian i aktualizacji niniejszej instrukcji produktu, wraz z instrukcjami, wska-
zbwkami i ostrzezeniami oraz powiazang dokumentacja. Aktualne informacje dotyczace produktu mozna zawsze znalez¢ na stronie
dometic.com.

Spis tresci

1 Objasnieniesymboli........ ... . 27
2 Wskazdwki bezpieczenstwa ... .. 28
3 W zZeStaWie ... 30
4 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem . . ......covii i 31
5 Opistechniczny . ... 32
6 Instalowanieipodtaczanieloddwki........... ... . L 34
7 Eksploatacja. . ... .. 36
8  Czyszczenie ikonserwacgja . ...t 4]
9 Usuwanieusterek ... . 42
10 GWaraNCia . o oot 43
1T Utylizagja . .o 43
12 Danetechniczne. ... ... .. . . . 44

1 Objasnienie symboli

NIEBEZPIECZENSTWO!

Wskazowka bezpieczenstwa informujaca o niebezpiecznej sytuacji,
ktora — jesli sie jej nie uniknie — prowadzi do $mierci lub ciezkich
obrazen.

OSTRZEZENIE!

Wskazoéwka bezpieczenstwa informujaca o niebezpiecznej sytuacji,
ktora — jesli sie jej nie uniknie — moze prowadzi¢ do $mierci lub ciezkich
obrazen.
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Wskazowki bezpieczenstwa MC302, MC502

ktora —jesli sie jej nie uniknie — moze prowadzi¢ do lekkich lub srednich
obrazen.

UWAGA!
Wskazowka informujaca o sytuagji, ktora —jesli sie jej nie uniknie —moze
prowadzi¢ do powstania szkéd materialnych.

OSTROZNIE!
Wskazowka bezpieczenstwa informujaca o niebezpiecznej sytuacji,

WSKAZOWKA
Informacje uzupetniajace dotyczace obstugi produktu.

2 Wskazowki bezpieczenstwa

2.1 Podstawowe zasady bezpieczenstwa

OSTRZEZENIE! Nieprzestrzeganie tych ostrzezen moze
prowadzi¢ do $mierci lub ciezkich obrazen.

Ryzyko porazenia pradem
* Upewni¢ sie, ze lodéwka zostata zainstalowana przez
wykwalifikowanego technika zgodnie z instrukcjg montazu Dometic.

* Nie wolno uruchamiac lodéwki, jesli posiada ona widoczne
uszkodzenia.

e Jedli przewdd loddwki ulegnie uszkodzeniu, aby unikngé zagrozenia
musi zosta¢ on wymieniony przez producenta, jego serwis lub
odpowiednio wykwalifikowang osobe.

* Napraw lodéwki mogg dokonywac tylko odpowiednio
wykwalifikowane osoby. Nieodpowiednio wykonane naprawy moga
by¢ przyczyng powaznych zagrozen.

Ryzyko pozaru

*  Czynnik chtodniczy w obiegu chtodniczym jest tatwopalny.

W razie uszkodzenia obiegu czynnika chtodniczego:
- Whytacz loddwke.

- Unika¢ otwartego ognia i iskier.

— Dobrze przewietrzy¢ pomieszczenie.
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2.2

Ryzyko wybuchu

W loddwce nie wolno przechowywac substancji wybuchowych, np.
pojemnikdw aerozolowych z palnym gazem wyttaczajacym.

Zagrozenie zdrowia

Dzieci od 8 lat i osoby o ograniczonych mozliwosciach fizycznych,
sensorycznych lub intelektualnych oraz osoby niedysponujgce
stosowng wiedzg i do$wiadczeniem moga uzywac tejloddweki jedynie
pod nadzorem innej osoby badz pod warunkiem uzyskania informag;ji
dotyczacych bezpiecznego uzytkowania loddweki i zrozumienia
wynikajacych z tego zagrozen.

Dzieci nie moga bawic sie loddwka.

Dzieci nie moga czysci¢ i konserwowac urzadzenia bez nadzoru.

Dzieci od 3 do 8 lat moga napetniac i oprézniac lodowke.

OSTROZNIE! Nieprzestrzeganie tych uwag moze prowadzié¢
do lekkich lub umiarkowanych obrazen.

Ryzyko zmiazdzenia

Nie dotyka¢ zawiasu.

UWAGA! Ryzyko uszkodzenia

Nalezy porownac dane dotyczace napiecia na tabliczce znamionowej
z dostepnym zrodtem zasilania.

Taloddwka nie nadaje sie do przechowywania substancji draznigcych
lub zawierajacych rozpuszczalniki.

Otwoér odptywowy zawsze utrzymywac w czystym stanie.
W Zadnym wypadku nie otwiera¢ obiegu chtodzenia.

Lodowke przenosi¢ tylko w pozycji pionowej.

Bezpieczne uzytkowanie lodéwki

NIEBEZPIECZENSTWO! Nieprzestrzeganie tych ostrzezen
prowadzi do $mierci lub ciezkich obrazen.

Ryzyko porazenia pradem

Nigdy nie chwyta¢ gotymi rekami nieostonietych przewodow.
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OSTROZNIE! Nieprzestrzeganie tych uwag moze prowadzié¢
do lekkich lub umiarkowanych obrazen.

Ryzyko porazenia pradem

* Przed uruchomieniem loddwki nalezy sprawdzi¢, czy przewdd

zasilajacy i wtyczka sg suche.
Zagrozenie zdrowia

*  Mleko matki moze by¢ przechowywane tylko w odpowiednich

pojemnikach.

e Otwieranie drzwi na dtuzszy czas moze spowodowac znaczny wzrost

temperatury w komorach lodéwki.

* Regularnie czysci¢ powierzchnie, ktdre moga mieé kontakt
z odstonietymi elementami do odprowadzania wodly.

* Jedlilodéwka ma przez dtuzszy czas pozostawac pusta:
- Whytacz loddwke.
— Odszroni¢ lodéwke.
- Wyczysci¢ i wysuszy¢ loddwke.

— Pozostawi¢ otwarte drzwi, aby w loddwce nie rozwijata sie plesn.

UWAGA! Ryzyko uszkodzenia
*  Wewnatrz loddwki nie wolno korzysta¢ z zadnych urzadzen

elektrycznych, chyba ze zostaty one zalecone przez producenta.

* Nie ustawiac¢ urzadzenia w poblizu otwartego ognia ani innych zrodet
ciepta (ogrzewanie, silne promieniowanie stoneczne, piec gazowy

itp.).
*  Upewni¢ sie, czy otwory wentylacyjne nie sg zakryte.
* Nigdy nie zanurza¢ lodéwki w wodzie.

e Chroni¢ lodéwke i przewody przed wysokimi temperaturami
i wilgocig.

3 W zestawie

llosé Opis
1 Lodowka
1 Uchwyt do przenoszenia
1 Instrukcja montazu i obstugi
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4 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Loddéwka do mleka kobiecego (nazywana rowniez lodéwka) jest przeznaczona

do przechowywania mleka kobiecego, wymagajacego temperatury od +1 °C

do +4 °C, i do eksploatacji w zamknietych pomieszczeniach wewnatrz budynkow,
np.:

* W szpitalach i zaktadach opieki zdrowotnej

* W domach opieki

Loddwka nie nadaje sie do instalacji w przyczepach kempingowych ani
w kamperach.

Loddwka jest przeznaczona do uzytku jako urzadzenie do zabudowy lub jako wol-
nostojace urzadzenie chtodnicze. Szczegdtowe informacje zawarte sg w instrukcji
montazu.

Loddwka jest przeznaczona wytacznie do chtodzenia i przechowywania mleka
kobiecego.

* Nie nadaje sie do chtodzenia i przechowywania zadnych produktéw spozyw-
czych, takich jak napoje, zywnos¢ i $wieze produkty spozywcze, z wyjatkiem
mleka kobiecego.

* Urzadzenie nie nadaje sie do zamrazania mleka kobiecego.

Loddwka jest przystosowana wytgcznie do wykorzystywania zgodnie z jej przezna-
czeniem oraz zamierzonym zastosowaniem wedtug niniejszej instrukgji.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje, ktére sg niezbedne do prawidtowego mon-
tazu i/lub obstugi lodéwki. Nieprawidtowy montaz i/lub niewfaéciwa obstuga lub
konserwacja powoduja niezadowalajgce rezultaty i moga prowadzi¢ do uszkodzen.

Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ewentualne obrazenia lub
uszkodzenia produktu wynikte z nastepujacych przyczyn:
* Nieprawidtowy montaz lub podigczenie, w tym zbyt wysokie napiecie

* Niewtasciwa konserwacja lub uzycie innych czesci zamiennych niz oryginalne
czesci zamienne dostarczone przez producenta

*  Wprowadzanie zmian w produkcie bez wyraznej zgody producenta

* Uzytkowanie w celach innych niz opisane w ninigejszej instrukcji obstugi

Firma Dometic zastrzega sobie prawo do zmiany wygladu i specyfikacji produktu.
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5 Opis techniczny

5.1 Opis dzialania
Wszystkie materiaty, z ktérych wykonano lodéwke, sg bezpieczne dla mleka matki.
Obieg chtodzenia jest bezobstugowy.

Lodéwka jest dostepna w wersji wolnostojacej (FS) oraz w wersji do zabudowy
(BIU).

Wersja wolnostojgca jest przeznaczona do zastosowania jako urzgdzenie wolnosto-
jace. Pokrywa agregatu chtodniczego chroni gorgce czesci agregatdw chtodni-
czych. Cokdt z otworami wentylacyjnymi zapewnia odpowiednig wentylacje. Po
zdjeciu cokotu i pokrywy agregatu chtodniczego lodéwka moze by¢ uzywana jako
urzadzenie do zabudowy.

Wersja do zabudowy jest przeznaczona do montazu w szafce. Nie posiada ona
cokotu ani pokrywy agregatu chtodniczego.

Podczas pracy w temperaturze otoczenia od +10 °C do +35 °C lodéwka utrzymuje
temperature wnetrza od +1 °C do +4 °C.

Termometr cyfrowy pokazuje i zapisuje minimalng oraz maksymalng warto$¢ tempe-
ratury wewnetrznej od momentu jego ostatniego zresetowania, co pozwala spraw-
dzi¢, czy mleko matki byto przechowywane w odpowiedniej temperaturze.

5.2 Elementy obstugi

Poz.
narys. f], Objasnienie
strona 3
1 Blokada drzwiczek
2 Klapa
3 Termometr cyfrowy (patrz rys. [, strona 3)
4 Pokrywa agregatu chtodniczego
5 Szuflady
6 Oswietlenie wewnetrzne
7 Wentylator
8 Cokot
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Legendadorys. A, strona 3

Poz. Objasnienie
1 Przycisk zasilania @
2 Przycisk wyciszania @

Aktualna temperatura wewnetrzna

4 Minimalna temperatura wewnetrzna
5 Przycisk resetowania @

6 Maksymalna temperatura wewnetrzna
7 Kontrolka alarmowa (czerwona)

8 Kontrola obecno$ci zasilania (zielona)

5.3 Termostat bezpieczenstwa

Loddwka jest wyposazona w termostat bezpieczenstwa. Termostat ten wytgcza
kompresor, gdy tylko temperatura wnetrza spadnie ponizej +1 °C, co chroni mleko
matki przed szkodliwym dla niego zamrozeniem.

54 Akumulator

W przypadku przerw w zasilaniu funkcje monitorujgce uktadu elektronicznego sa
podtrzymywane przez zintegrowany akumulator przez co najmniej 12 godzin.

Akumulator jest automatycznie fadowany po podtaczeniu lodéwki do sieci elek-
trycznej i jej wigczeniu.

Po pierwszym uruchomieniu lodéwki moze pojawi¢ sie komunikat o btedzie ,E3”.
Komunikat ten znika, gdy tylko akumulator zostanie natadowany.

Jesli poziom natadowania akumulatora nie jest juz wystarczajacy do podtrzymywania
funkcji monitorowania, na wyséwietlaczu pojawia sie komunikat o btedzie ,E3".

UWAGA!
Akumulator nalezy zapobiegawczo wymieniaé co 2 lata. Wymiany

dokona¢ musi wykwalifikowany personel.

5.5 Wewnetrzna wentylacja

Loddwka jest wyposazona w wewnetrzng wentylacje.

33



Instalowanie i podtaczanie lodowki MC302, MC502
Wentylator pracuje, gdy drzwi sg zamkniete.

UWAGA!
Doptyw powietrza do wentylatora nie moze by¢ utrudniony z powodu
zatkania lub zakrycia szczelin wentylacyjnych.

Aby zapobiec niepotrzebnemu zasysaniu cieptego powietrza z otoczenia, wentyla-
tor wyfgcza sie automatycznie po otwarciu drzwi.

5.6 Funkcja zewnetrznego alarmu

Z tytu loddweki znajduja sie dwa zaciski z dwoma zestykami bezpotencjatowymi,
ktére mozna wykorzystywac¢ do wyzwalania dodatkowego zewnetrznego alarmu
(akustycznego lub optycznego).

6 Instalowanie i podiaczanie lodowki

6.1 Rozpakowywanie lodowki

1. Sprawdzi¢, czy opakowanie nie jest uszkodzone.
2. Zdjac kartonowe opakowanie.
3. Sprawdzi¢, czy loddwka nie jest uszkodzona.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenh opakowania lub loddwki wynikajacych
z transportu, nalezy niezwtocznie zgtosi¢ je firmie transportowej.

6.2 Instalacja wersji wolnostojacej

Podczas montazu nalezy stosowac sie do ponizszych wskazdwek:

1. Ustawi¢ loddéwke tak, aby powstajace podczas jej pracy rozgrzane powietrze
mogto swobodnie uchodzi¢ do géry albo na boki.

2. Ustawi¢ lodéwke w wybranym miejscu.

3. Odczekac przynajmniej cztery godziny przed podtaczeniem loddwki
do zasilania, aby czynnik chtodniczy mégt wptynaé z powrotem do sprezarki.
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6.3 Instalacja wersji do zabudowy
OSTROZNIE!
Upewnic¢ sie, ze wybrana pétka jest w stanie utrzymac catkowitg mase
lodéwki oraz jej zawartosci.

Podczas montazu nalezy stosowac sie do ponizszych wskazdwek:

* Ustawi¢ lodowke tak, aby powstajace podczas jej pracy rozgrzane powietrze
mogto swobodnie uchodzi¢ (do gory albo do przodu, patrz rys. , strona 4).

Legenda dorys. ||, strona 4

Poz. Objasnienie
1 Zimne powietrze doptywajace
2 Ciepte powietrze powrotne

* Nalezy sie upewni¢, ze drzwi loddwki mogga zosta¢ otwarte pod katem co naj-
mniej 100°. W przeciwnym wypadku niemozliwe bedzie korzystanie z szuflad.

1. Sprawdzi¢ wymiary lodéwki (rys. EH, strona 8 lub rys. B, strona 8).
2. Ustawi¢ lodéwke zgodnie z rys. [}, strona 4 lub rys. [&, strona 5.

3. Przymocowac lodéwke do szafki za pomoca dwdéch $rub przez znajdujace sie
na dole elementy mocujace (rys. [, strona 5).

4. Odczekac przynajmniej cztery godziny przed podtagczeniem loddwki
do zasilania, aby czynnik chtodniczy mégt wptynaé z powrotem do sprezarki.

6.4 Podtaczanie lodéwki do instalacji elektrycznej

UWAGA!

* Podfaczy¢ lodowke do oddzielnego obwodu, aby zapobiec jej nie-
prawidtowemu dziataniu w wyniku problemdw z innymi urzadze-
niami elektrycznymi. Nigdy nie podtaczac loddwki do tego samego
gniazdka co inne urzadzenia elektryczne poprzez zastosowanie roz-
gateziacza.

* Tylko UK: Lodéwka jest dostarczana z wtyczka wyposazong
w bezpiecznik 3 A. W przypadku koniecznosci wymiany tego bez-

piecznika nalezy zastosowac bezpiecznik 3 A zatwierdzony przez
ASTA (BS 1362).
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J—

Podtaczy¢ wtyczke kabla przytaczeniowego do sieci elektrycznej.
Zaswieci sie zielona dioda LED zasilania (rys. A 2, strona 3).

Nacisna¢ przycisk @).

"SNNERY

Wyswietlacz wiaczy sie.

Przez pierwsze dwie sekundy wyswietlacz nie bedzie pokazywat temperatury.
Zamiast tego pojawi sie ,--.-". Nastepnie wyswietlana bedzie temperatura
odczytana z czujnika.

6.5 Montaz i demontaz uchwytu drzwi

1. Uchwyt montowa¢ w zilustrowany sposéb(rys. [, strona 6).
2. Uchwyt demontowa¢ w zilustrowany sposéb (rys. B}, strona 6).

6.6 Przytaczanie zewnetrznego alarmu

Zestyki bezpotencjatowe z tytu loddwki nalezy wykorzystywac w nastepujacy
sposob:

+  Gorne zestyki odpowiadaja alarmowi awarii zasilania (rys. [f] 1i2, strona 7).
* Dolne zestyki odpowiadaja alarmowi temperatury (rys. [} 314, strona 7).

Do zestykow mozna podtaczaé napiecie od 12 V do 250 V. Maksymalne obciagzenie
nie moze przekracza¢ 8 A. Minimalna moc znamionowa wynosi 100 mA/5 V.

WSKAZOWKA
Zewnetrzny sygnat alarmowy moze zosta¢ wytgczony tylko przez wyeli-
minowanie przyczyny alarmu.

7 Eksploatacja

7.1 Przed pierwszym uzyciem

Przed pierwszym uzyciem lodéwki nalezy ze wzgleddw higienicznych wyczysci¢ ja
od wewnatrz i z zewnatrz wilgotng $ciereczka (patrz réwniez rozdz. ,Czyszczenie
i konserwacja” na stronie 41).
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7.2 Oszczedzanie energii
*  Drzwiloddwki do mleka matki otwiera¢ tylko tak czesto i na tak dtugo, jak jest to
konieczne.

* W celu zapewnienia optymalnego zuzycia energii potki i szuflady ustawiac
w potozeniach, w ktdérych zostaty one dostarczone.

* Regularnie sprawdza¢ osadzenie uszczelnienia drzwi.

* Regularnie usuwac ze skraplacza kurz i inne zanieczyszczenia.

7.3 Wiaczanie

OSTROZNIE!
Mleko matki mozna przechowywa¢ w lodéwce dopiero po zniknieciu

kodu btedu E6 i osiggnieciu przez nig zakresu temperatury roboczej.

» Po pierwszym uruchomieniu lodéwki lub po wytgczeniu lodéwki na dtuzszy czas
na wyéwietlaczu termometru cyfrowego (rys. A, strona 3) pojawiaja sie
na zmiane: aktualna temperatura otoczenia i komunikat o btedzie ,E6”.

* Kontrolka alarmu za$wieci sie, ale nie zabrzmi alarm dzwiekowy.

* Gdy temperatura wnetrza osiggnie zakres temperatur roboczych
(od1°C do 4 °C), zostanie wyéwietlona biezgca temperatura.

1. Zresetowac termometr, aby unikna¢ wskazywania btednej wartosci temperatury
maksymalne;.

2. Nacisna¢ przycisk @ i przytrzymac¢ go przez 5 sekund.

7.4 Korzystanie z lodowki

OSTROZNIE!
Pojemniki z mlekiem matki nalezy umieszczaé w lodéwce

w odpowiedniej odlegtosci od siebie, aby umozliwi¢ ich skuteczne
i rtbwnomierne chtodzenie. Jesli szuflady zostang wypetnione zbyt cia-
sno, moga wystepowac niewtasciwe temperatury.

UWAGA! Ryzyko uszkodzenia
Ciezkie przedmioty, takie jak butelki czy puszki, nalezy umieszczac

wyfacznie na dole lodowki.
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7.5 Podswietlanie wyswietlacza w trybie bateryjnym

Wyswietlacz termometru ma niebieskie podé$wietlenie, utatwiajace odczytanie war-
toséci temperatury. Wyséwietlacz jest stale pods$wietlony, gdy lodéwka jest podts-
czona do sieci elektrycznej.

W trybie bateryjnym pods$wietlanie wyswietlacza wytacza sie po 2 minutach.

» Aby wigczy¢ podéwietlanie wyswietlacza na 3 sekundy, nalezy krétko nacisngé
przycisk ©).

7.6 Wartosci temperatury

WSKAZOWKA
Wartosci temperatury wskazywane sg w °C. Jednostki tej nie mozna
zmienic.
Termometr przechowuje wartosci minimalnej i maksymalnej temperatury wewnetrz-
nej od jego ostatniego zresetowania.
Aby zresetowac te wartosci:

» Nacisnaé przycisk @ i przytrzymac¢ go przez 5 sekund.

7.7 Ustawianie temperatury

Loddwka wyposazona jest w funkcje automatycznej regulacji temperatury. Tempe-
ratury nie mozna ustawiac.

7.8 Alarmy

UWAGA!
* Jesli nie mozna usunac¢ problemu, ktéry spowodowat uruchomienie

alarmu, zawarto$¢ urzadzenia nalezy jak najszybciej przenies¢ w inne
miejsce w celu zapewnienia jej odpowiedniego chtodzenia.

* W razie awarii zasilania, przy temperaturze otoczenia wynoszacej
25 °C temperatura wewnetrzna w ciggu 2 godzin (przechowywania
bez zasilania) wzrastaz 2 °C do 10 °C.
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Alarm aktywowany jest w pieciu roznych sytuacjach:

Przyczyna alarmu Lic;ba. sygnaiow
dzwiekowych
Temperatura poza zakresem Tsygnat/5s
Awaria zasilania 1sygnat/ 3s
Wewnetrzny wentylator jest nd.

zablokowany

Drzwi otwarte przez > 20's

1 t/2
Problem z potgczeniem miedzy sygnat/ 2s

wyswietlaczem a sterownikiem

Drzwi otwarte przez > 60 s 2sygnaty /2s

Sygnat dzwiekowy mozna wyciszac i z powrotem wiaczac:

» Nacisna¢ przycisk €.

WSKAZOWKA

Eksploatacja

Czas trwania sygnatéw
dzwiekowych

1s
0,5s

sygnat ciggty

0,5s

* W przypadku wyzwolenia innego alarmu sygnat dzwiekowy jest

automatycznie z powrotem witgczany.

* Aby z powrotem wigczy¢ wyciszony sygnat dzwiekowy po ustaniu
wszystkich przyczyn alarmu, nalezy go recznie zresetowac.

7.9 Rozmrazanie lodéwki

WSKAZOWKA

W przypadku bardzo wysokiej temperatury otoczenia moze sie zdarzy¢,
ze loddwka bedzie pracowata bez przerwy, co doprowadzi
do nadmiernego oszronienia tylnej Sciany lodowki.

Wewnatrz lodéwki lub na parowniku moze osadzac sie wilgo¢ w postaci szronu.

Gdy chtodzenie trwa dtuzszy czas, we wnetrzu loddwki moze powstawac delikatna
warstwa szronu lub moga osadzac sie krople wodly. Jest to normalne zjawisko, gdyz
wilgo¢ z powietrza przeksztatca sie w krople wody, gdy temperatura w lodéwce

spada. Loddéwka nie jest uszkodzona.

Skropliny wyptywaja przez kanat odptywowy do zlokalizowanego z tytu lodéwki,
zamontowanego na sprezarce zbiornika na wode, gdzie odparowuja.

Zaleca sie odszranianie lodéwki co trzy tygodnie.

39



Eks

ploatacja MC302, MC502

Postepowac nastepujaco:

S e o

Wytaczanie lodéwki: Przez ponad 5 sekund przytrzymac przycisk @).
Odfaczy¢ lodéwke od zasilania sieciowego.

Wyjaé szuflady (patrz rozdz. ,Wyjmowanie szuflad” na stronie 40).
Pozostawi¢ otwarte drzwi.

Po odszronieniu wytrze¢ wnetrze komory czystg, wilgotng szmatkg.

Umiescic¢ szuflady.

7.10 Wylaczanie i unieruchamianie lodowki

W przypadku wytgczenia loddwki na dtuzszy czas nalezy postepowac w nastepujacy
sposodb:

1.
2.
3.
4.

Wylaczanie lodéwki: Przez ponad 5 sekund przytrzymaé przycisk @).
Odfaczy¢ lodéwke od zasilania sieciowego.
Oczysci¢ lodéwke (patrz rozdz. ,Czyszczenie i konserwacja” na stronie 41).

Drzwi lodowki pozostawic¢ lekko otwarte.
Zapobiegnie to powstawaniu nieprzyjemnych zapachow.

7.11 Wyjmowanie szuflad

Szuflady mozna wyjmowac, np. w celu czyszczenia.

Postepowa¢ w nastepujacy sposéb (rys. Y], strona 7):

1.

o bk~ wn

40

Otworzy¢ drzwi (A).

Wyciggna¢ szuflade (B).

Wypchnaé sworznie mocujgce w kierunku od zewnatrz do wewnatrz (C).
Wyjaé szuflade (D).

Umiesci¢ szuflady w odwrotnej kolejnosci.
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8 Czyszczenie i konserwacja

OSTRZEZENIE! Zagrozenie zycia w wyniku porazenia pradem
Przed kazdym czyszczeniem nalezy odtaczy¢ lodéwke od sieci.

* Do czyszczenia nie nalezy uzywac agresywnych srodkow czyszcza-
cych ani twardych przedmiotéw, gdyz moga one uszkodzi¢
lodowke.

* Do usuwania warstw lodu i do oddzielania mocno zamrozonych arty-
kutow od powierzchni zamrazarki nie wolno uzywac twardych lub
ostrych narzedzi.

* Nie uzywac zadnych mechanicznych lub innych narzedzi w celu
przyspieszenia procesu rozmrazania.

® UWAGA! Niebezpieczenstwo uszkodzenia

» Czysci¢ loddwke regularnie wilgotng $ciereczkg, kiedy tylko pojawig sie zabru-
dzenia.

» Nalezy uwazac, aby woda nie dostata sie do uszczelek. Moze to spowodowac
uszkodzenie elektroniki.

» Po umyciu wytrze¢ lodowke do sucha Scierka.

» Regularnie kontrolowa¢ odptyw wody roztopowe;j.

W razie koniecznosci wyczysci¢ odptyw. Jesli jest zapchany, woda roztopowa
bedzie sie zbierac¢ na dnie lodowki.

» Regularnie czysci¢ uszczelki drzwi.

Wersja wolnostojaca: Regularnie czysci¢ odkurzaczem kratke skraplacza
i sprezarke z tytu lodéwki.
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9 Usuwanie usterek
Woda w lub pod lodéwka

Usterka Mozliwa przyczyna Czynnos$¢ zaradcza

Woda przedostajesie  Kanat odptywu kondensatu jest zat-  Wyczysci¢ odptyw.
do wnetrza lodéwki. kany.

Pojemniki lub worki z mlekiem matki ~ Upewni¢ sie, ze pojem-

nie pozwalajag na sptywanie wody niki lub worki z mlekiem
do kolektora. matki nie dotykajg tylnej
Sciany.
Woda $cieka W zbiorniku na wode znajduje sie Wyczysci¢ zbiornik
na podtoge. za duzo wody. na wode.

Komunikaty o btedach na wyswietlaczu

Kod usterki Objasnienie
EO Awaria wy$wietlacza/sterowania
El Zwarcie NTC1 lub otwarte potgczenie
E2 Zwarcie NTC2 lub otwarte potaczenie
E3 Niepodtaczona lub wadliwa bateria
E4 Wentylator nie dziata
E5 Drzwi otwarte przez ponad 60 sekund
E6 Temperatura poza zakresem (ponizej 1 °C lub powyzej 4 °C)
E7 Brak podtgczenia do sieci zasilajacej
E8 Zbyt duza réznica miedzy warto$ciami NTC1 a NTC2
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10 Gwarancja

Obowiazuje ustawowy okres gwarancji. Jesli produkt jest uszkodzony, nalezy
zgtosi¢ sie do partnera serwisowego w danym kraju (patrz dometic.com/dealer).
W celu naprawy lub rozpatrzenia gwarancji konieczne jest przestanie:

* kopii rachunku z datg zakupu,

* informacji o przyczynie reklamacji lub opisu wady.
11 Utylizacja

UWAGA!

W loddwee stosowany jest gaz izolujgcy (patrz tabliczka znamionowa).
Nalezy skontaktowac sie z odpowiednim lokalnym urzedem lub miegj-
scowym zaktadem utylizacji odpaddéw w celu uzyskania informagji

na temat prawidtowej utylizacji i zapewnic¢, aby urzadzenie oraz wszyst-
kie materiaty zostaty poddane prawidtowej utylizagji.

» Opakowanie nalezy wyrzuci¢ do odpowiedniego pojemnika na $mieci do
recyklingu.

= Jezeli produkt nie bedzie dtuzej eksploatowany, koniecznie dowiedz sie
X w najblizszym zaktadzie recyklingu lub w specjalistycznym sklepie, jakie
© sg aktualnie obowigzujgce przepisy dotyczace utylizacji.

4
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12  Dane techniczne
MC302 MC502

Pojemnos¢ catkowita: 331 491
Napiecie zasilania: 220-240V~
Zuzycie energii: 0,381 kWh/24 h 0,423 kWh/24 h
Pobdr mocy: 0,54 A
Zakres temperatur chtodzenia: +1°Cdo+4°C
Klasa klimatyczna: SN
Temperatura otoczenia podczas +10°Cdo +32°C
eksploatacji:
Czas przejsciowy (wzrostu temp. 2 godzin
22°Cdo10°C) przy 25 °C:
Czynnik chtodniczy: R134a
llo$¢ czynnika chtodniczego: 38¢g
Ekwiwalent CO: 0,054t
Potencjat tworzenia efektu cieplar- 1430
nianego (GWP):
Wymiary: patrz rys. [, strona 8 patrz rys. [A, strona 8
Masa: ok. 20 kg ok. 22 kg
Kontrola/certyfikat: UK

c cA

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Hermetycznie zamkniete urzadzenie

44




MC302, MC502 Vysvetlenie symbolov

Dokladne si precitajte tento navod a dodrziavajte vietky pokyny, usmernenia a varovania uvedené v tomto navode k vyrobku, aby bolo zaru-
&ené, ze vyrobok bude vzdy spravne nainétalovany, pouzivany a udrziavany. Tento navod MUSI zostat prilozeny k vyrobku.

Pouzivanim tohto vyrobku tymto potvrdzujete, ze ste si dokladne precitali vetky pokyny, usmernenia a varovania a Ze rozumiete a suhlasite
s dodrziavanim véetkych uvedenych podmienok. Sthlasite, Ze tento vyrobok budete pouzivat iba v stlade s uréenym pouzitim a v stlade

s pokynmi, usmerneniami a varovania uvedenymi v tomto navode k vyrobku, ako aj v stlade so vietkymi platnymi zakonmi a nariadeniami.
V pripade, Ze si neprecitate a nebudete sa riadit pokynmi a varovaniami uvedenymi v tomto ndvode, méze mat za nasledok vase poranenie
alebo poranenie inych osob, poskodenie vasho vyrobku alebo poskodenie majetku v jeho blizkosti. Tento ndvod na obsluhu vyrobku vratane
pokynov, usmerneni a varovani, a stvisiaca dokumentacia moéze podliehat zmenam a aktualizaciam. Najaktualnejsie informacie o vyrobku
néjdete na adrese dometic.com.
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1 Vysvetlenie symbolov

NEBZPECENSTVO!
Bezpeénostné upozornenie na nebezpecn situaciu, ktora vedie
k usmrteniu alebo tazkému poraneniu, ak sa jej nezabrani.

VYSTRAHA!
Bezpecénostné upozornenie na nebezpecnd situaciu, ktora méze
viest k usmrteniu alebo tazkému poraneniu, ak sa jej nezabrani.
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Bezpecnostné pokyny MC302, MC502

viest k [ahkému alebo stredne tazkému usmrteniu alebo tazkému
poraneniu, ak sa jej nezabrani.

POZOR!
Upozornenie na situaciu, ktora mdze viest k materidlnym Skodam, ak sa
jej nezabrani.

UPOZORNENIE!
Bezpeénostné upozornenie na nebezpecnl situaciu, ktora méze

POZNAMKA
Doplnujtce informéacie tykajuce sa obsluhy produktu.

2 Bezpecénostné pokyny
2.1 Zaklady bezpecnosti

VYSTRAHA! Nedodrzanie tychto varovani méze mat'za nasledok
smrt alebo vaZne poranenie.

Nebezpecenstvo urazu elektrickym pridom

* Postarajte sa, aby chladni¢ku nainstaloval kvalifikovany technik podla
navodu na montaz firmy Dometic.

* Ak chladnicka vykazuje viditelné poskodenia, nesmiete ju uviest
do prevadzky.

* Akje pripdjaci kdbel chladnicky poskodeny, musi jeho vymenu
vykonat vyrobca, servisny technik alebo podobne spbdsobild osoba,
aby sa predislo bezpecnostnym rizikdm.

*  Opravy na tejto chladnicke smu vykonavat len kvalifikovani odbornici.
Neodborné opravy predstavuju riziko vaznych nebezpecenstiev.

Nebezpecenstvo poziaru

* Chladiaci prostriedok v chladiacom okruhu je vysoko horlavy.

V pripade poskodenia chladiaceho okruhu:

- Vypnite chladnicku.

- Nepouzivajte otvoreny ohen a zabrante vzniku iskier.
— Dobre vyvetrajte priestor.

Nebezpecenstvo vybuchu

¢V chladni¢ke neuskladnujte latky, pri ktorych hrozi nebezpecenstvo
vybuchu, napr. sprejové nadoby s horlavym hnacim plynom.
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A
D

A

Nebezpecenstvo ohrozenia zdravia
e Tuto chladni¢ku smu pouzivat deti od 8 rokov a osoby so znizenymi
psychickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi schopnostami
a vedomostami, ked'su pod dozorom alebo ked' boli poucené
o bezpec¢nom pouzivani chladnic¢ky a chapu, aké rizika z toho
vyplyvaju.
* Detisanesmu hrat' s chladni¢kou.
+ Cistenie a beznt idrzbu nesmu vykonavat deti bez dozoru.
* Detivo veku od 3 do 8 rokov smu nakladat a vykladat chladnicku.
UPOZORNENIE! Nedodrzanie tychto upozorneni méze mat’
za nasledok drobné alebo stredne tazké poranenie.
Nebezpecenstvo pomliazdenia

* Nesiahajte do zavesu.

POZOR! Nebezpeéenstvo poskodenia

* Porovnajte Udaje o napati na typovom Stitku s existujucim zdrojom
napatia.

¢ Chladni¢ka nie je vhodna na skladovanie Zieravych latok alebo latok
s obsahom rozpustadiel.

* (Odtokovy otvor vzdy udrziavajte Cisty.
e Chladiaci okruh v ziadnom pripade neotvarajte.

* Chladnicku prenasajte iba vo zvislej polohe.

Bezpeénost pri prevadzke chladniéky
NEBZPECENSTVO! Nedodrzanie tychto varovani bude mat'
za nasledok smrt'alebo vazne poranenie.

Nebezpecenstvo Urazu elektrickym pridom

* Nikdy sa nedotykajte holymi rukami obnazenych vodicov.
UPOZORNENIE! Nedodrzanie tychto upozorneni méze mat’
za nasledok drobné alebo stredne tazké poranenie.
Nebezpecenstvo Urazu elektrickym pridom

* Pred uvedenim chladnic¢ky do prevadzky dbajte na to, aby elektricky
kabel a zastrcka boli suché.

Nebezpecenstvo ohrozenia zdravia
*  Materské mlieko sa smie skladovat iba vo vhodnych nddobéach.

47



Rozsah dodavky MC302, MC502

* Otvorenie dveri na dlhsiu dobu méze spdsobit vyrazné zvysenie
teploty v priehradkach chladnicky.

* Pravidelne Cistte povrchy, ktoré mézu prist do kontaktu s pristupnymi
systémami na odvadzanie kondenzatu.

¢ Ak chladnicku ponechéate prazdnu na dlhd dobu:
- Vypnite chladni¢ku.
—  Rozmrazte chladni¢ku.
— Chladnicku vycistte a ususte.
— Nechajte dvierka otvorené, aby ste zabranili tvorbe plesni vnutri

chladnicky.

® POZOR! Nebezpeéenstvo poskodenia

* Nepouzivajte v chladnicke Ziadne elektrické zariadenia,
okrem pripadu, ked'vyrobca odporica pouzivanie tychto zariadenf
takymto spdsobom.

e Zariadenie neumiestiujte v blizkosti otvoreného ohna alebo inych
zdrojov tepla (kdrenie, silné sinecné Ziarenie, plynové pece atd’.).

* Uistite sa, ze vetracie otvory nie su prekryté.
* Chladni¢ku nikdy neponarajte do vody.

* Chrante chladni¢ku a kédble pred vysokymi teplotami a mokrom.

3 Rozsah dodavky

Pocet Opis
1 Chladnicka
1 Rukovat
1 Né&vod na montéz a obsluhu
4 Pouzivanie v sulade s urcenim

Chladiaci box na materské mlieko (tiez sa oznacuje ako chladnicka) je uréeny
na skladovanie materského mlieka, ktoré sa musi skladovat pri teplotach v rozsahu
+1°C az +4 °C v uzavretych budovéch, ako napriklad:

* nemocnice a zdravotnicke strediska

e domy opatrovatel'skych sluzieb
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Chladnicka nie je vhodna na montaz do karavanov alebo obytnych vozidiel.

Chladnicka je uréena na pouzitie bud’ ako spotrebi¢ na zabudovanie alebo ako
vol'ne stojaci chladiaci spotrebic. Pozrite si ndvod na montaz.
Chladnicka je navrhnuta vylu¢ne na chladenie a skladovanie materského mlieka.

* Niejevhodnana chladenie a skladovanie akychkolvek potravin ako ndpoje, jedla
a Cerstvé potraviny, s vynimkou materského mlieka.

* Nieje vhodna na zmrazovanie materského mlieka.

Tato chladnicka je vhodna iba na pouZitie na uréeny Ucel a pouzitie v stlade s tymto
navodom.

Tento navod obsahuje informacie, ktoré st nevyhnutné pre spravnu instalaciu
a/alebo obsluhu chladni¢ky. Chybna intalécia a/alebo nespravna obsluha &i
udrzba bude mat za nasledok neuspokojivy vykon a moznu poruchu.

Vyrobca nenesie Ziadnu zodpovednost za akékolvek poranenia ¢i skody na vyrobku
sposobené:
* nespravnou montdzou alebo pripojenim vratane nadmerného napatia

* nespravnou udrzbou alebo pouzitim inych ako origindlnych ndhradnych dielov
poskytnutych vyrobcom

e Zmeny produktu bez vyslovného povolenia vyrobcu
* Pouzitie na iné Ucely nez na Ucely opisané v navode

Firma Dometic si vyhradzuje pravo na zmenu vzhladu a technickych parametrov
vyrobku.

5 Technicky opis

5.1 Opis funkcie

Vsetky materidly pouzité v chladnicke st vhodné na to, aby prichddzali do styku
s materskym mliekom.

Chladiaci okruh si nevyzaduje udrzbu.

Chladni¢ka je dostupna ako volne stojaca verzia (FS) a ako verzia na zabudovanie
(BIU).

Volne stojaca verzia je ur¢end na vol'ne postavenie. Kryt chladiaceho agregéatu chrani
horuce Casti chladiaceho agregatu. Nozny ram s vetracimi otvormi zabezpecuje
dostatocné vetranie. Demontazou nozného ramu a krytu chladiaceho agregétu je
chladni¢ku mozné pouzit ako verziu na zabudovanie.
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Technicky opis MC302, MC502
Verzia na zabudovanie je ur¢end na montaz do nabytku. Nedisponuje noznym

ramom alebo krytom chladiaceho agregatu.

Pocas prevadzky pri teplote okolia +10 °C az +35 °C dokéZze chladnicka udrziavat
vnutornu teplotu +1°C az +4 °C.

Digitalny teplomer zobrazuje a uchovava minimalne a maximalne vnutorné teploty
od posledného vynulovania, aby ste mohli skontrolovat, ¢i je materské mlieko skla-
dované pri vhodnych teplotach.

5.2 Ovladacie prvky

C.vobr. b1
strane 3

" Vysvetlenie

1 Blokovanie dverf

Klapka

Digitalny teplomer (pozri obr. B, strane 3)
Kryt chladiaceho agregétu

Zasuvky

Osvetlenie vnutorného priestoru

Ventilator

N OO MWD

Nozny ram

Legenda k obr. B, strane 3

¢. Vysvetlenie

1 Tlacidlo zapnutia (Power) @)
2 Tlacidlo stimenia @

3 Aktualna vnutorna teplota

Minimalna vnitorna teplota

Tlagidlo Reset @
Maximalna vnatorna teplota

LED (Cervena) pre alarmy

Ol N O O

LED (zelena) signalizujica napajanie
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5.3 Bezpecnostny termostat

Chladnic¢ka je vybavena bezpecnostnym termostatom. Tento termostat vypina kom-
presor okamzite potom, ako vnatorna teplota klesne pod +1 °C, ¢im zabréni posko-
deniu materského mlieka zmrazenim.

5.4 Nabijatel'ny akumulator

V pripade vypadku napajania su monitorovacie funkcie elektroniky najmene;j
12 hodin udrziavané intergrovanym nabijatelnym akumulatorom.

Akumulator sa automaticky nabija, ked'je chladnicka pripojena k elektrickej sieti
a zapnuta.

Pri prvom zapnuti chladnicky sa mdze zobrazit chybové hlasenie ,E3”. Toto hlasenie
sa strati hned' po nabiti akumulatora.

Ak kapacita akumulatora uz nepostacuje na udrziavanie monitorovacich funkcif,
na displeji sa zobrazi chybové hlasenie ,E3”.

POZOR!
Akumulator by sa mal preventivne vymienat kazdé 2 roky. Tdto vymenu
musi vykonat kvalifikovany personal.

5.5 Vnuatorné vetranie
Chladnicka je vybavena vnutornym vetranim.

Ventilator je v prevadzke, ked' su dvere zatvorené.

POZOR!
Prdd vzduchu k ventildtoru nesmie byt nikdy obmedzeny zablokovanim
alebo zakrytim vetracich drazok.

Na to, aby sa zabranilo zbyto¢nému nasatiu teplého vzduchu zvonku, ventilator sa
automaticky vypne, ked'su dvere otvorené.

5.6 Funkcia externého alarmu

Na zadnej strane chladnicky sa nachadzaju dve svorky s dvomi plavajucimi kon-
taktmi, ktoré je mozné pouzit na spustenie dodatoéného externého alarmu (akustic-
kého alebo vizualneho).
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6 Instalacia a pripojenie chladnicky

6.1 Vybalenie chladni¢ky

1. Skontrolujte, ¢i obal nie je poskodeny.
2. Odstrante obal z lepenky.
3. Skontrolujte, ¢i chladnic¢ka nie je poskodena.

Ak zistite, ze obal alebo chladnicka st poskodené nasledkom prepravy, okam-
Zite to oznamte prepravcovi.

6.2 Instalacia vol'ne stojacej verzie

Pri montazi dodrzujte nasledujlce pokyny:

1. Chladnicku nainstalujte tak, aby sa zohriaty vzduch mohol dobre odvadzat, bud’
smerom hore alebo do stran.

2. Umiestnite chladnicku na vybrané miesto.

3. Pred pripojenim chladni¢ky do elektrickej siete ju nechajte minimalne Styri
hodiny stat, aby chladivo mohlo odtiect spat do kompresora.

6.3 Instalacia verzie na zabudovanie

UPOZORNENIE!
Uistite sa, Ze polica ma dostatocnu nosnost na to, aby uniesla celkovu

hmotnost chladnicky a skladovaného obsahu.

Pri montazi dodrzujte nasledujluce pokyny:

* Chladni¢ku nainstalujte tak, aby sa zohriaty vzduch mohol dobre odvadzat (bud’
smerom hore alebo dopredu, pozri obr. |, strane 4).

Legenda k obr. , strane 4

C. Vysvetlenie
1 Studeny privadzany vzduch
2 Teply odvédzany vzduch

* Ubezpecte sa, ze dvere chladnicky je mozné otvorit aspon o 100°. V opac¢nom
pripade nie je mozné pouzit zasuvky.

1. Skontrolujte rozmery chladnic¢ky (obr. [, strane 8 alebo obr. [H, strane 8).
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MC302, MC502 Instalacia a pripojenie chladnic¢ky

2. Umiestnite chladni¢ku podla obr. [, strane 4 alebo obr. B, strane 5.

3. Primontujte chladni¢ku k ndbytku s dvomi skrutkami cez montdzne prvky
na spodnej strane (obr. [, strane 5).

4. Pred pripojenim chladnicky do elektrickej siete ju nechajte minimalne Styri
hodiny stat, aby chladivo mohlo odtiect spat do kompresora.

6.4 Elektrické pripojenie chladnicky

POZOR!
* Pripojte chladniCku k samostatnému okruhu, aby ste predisli

nespravnemu fungovaniu v pripade problémov s inymi elektrospot-
rebicmi. Nikdy nepripajajte chladnicku k jednoduchej zasuvke
s ostatnymi elektrospotrebi¢mi s pouzitim viacnasobnej zasuvkovej
listy.

* Len UK: Chladnicka sa dodava so zastrékou vybavenou
s 3 A poistkou. V pripade, Ze je nutnad vymena poistky, musfsa pouzit
schvélena poistka 3 A ASTA (BS 1362).

j—

Pripojte zastréku pripajacieho kabla k sieti striedavého pradu.
Zelena LED zapnutia (Power) sa rozsvieti (obr. [ 2, strane 3).

Stla¢te tlacidlo @).

NI

Displej sa zapne.
Prvé dve sekundy displej nezobrazuje teplotné hodnoty, zobrazuje ,,--.-". Potom
sa zobrazi teplota odcitana zo snimaca.

6.5 Montaz a demontaz rukovati dveri

1. Namontujte rukovat podla obréazku (obr. , strane 6).
2. Demontujte rukovat podla obrazku (obr. B}, strane 6).

6.6 InStalacia externého alarmu

Pouzite plavajuce kontakty na zadnej strane chladnicky nasledovne:

* Horné kontakty zodpovedaju alarmu pri vypadku energie (obr. ﬂ la2,
strane 7).

* Dolné kontakty zodpovedaju teplotnému alarm (obr. Y 3 a 4, strane 7).
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Na kontakty je mozné pripojit napétie v rozsahu 12 Vaz 250 V. Maximalne zatazenie
nesmie prekrocit 8 A. Minimalny menovity vykon je 100 mA/5 V.

POZNAMKA
Signal externého alarmu je mozné vypnut iba odstranenim priciny
alarmu.

7 Obsluha

7.1 Pred prvym pouzitim

Pred prvym pouzitim z hygienickych dévodov vycistte chladni¢ku zvnutra a zvonku
s vihkou handri¢kou (pozri tiez kap. , Cistenie a Udrzba” na strane 58).

7.2  Uspora energie
* Chladiaci box na materské mlieko otvarajte iba tak ¢asto a na takd dobu, ako je
nevyhnutné.

* Pre optimalnu spotrebu energie umiestnite police a zasuvky podlaich
umiestnenia pri dodani.

* Pravidelne kontrolujte, ¢i tesnenie dveri stale pevne drzi.

* Kondenzator v pravidelnych intervaloch ocistte od prachu a necistét.

7.3 Zapnutie

UPOZORNENIE!
Materské mlieko nezacnite v chladnicke skladovat skér, ako nezmizne

chybovy kéd E6 a nedosiahne sa spravna prevadzkova teplota.

» Pri prvom zapnuti chladnicky alebo po jej vypnuti na dlht dobu sa na displeji
digitédlneho teplomera (obr. E strane 3) striedavo zobrazuje aktuéine teplota
okolia a chybové hlasenia ,E6”.

e LED alarmu sa rozsvieti, ale nezaznie ziadny akusticky alarm.

e Ked vnutorna teplota dosiahne prevadzkovi hodnotu (1 °C az 4 °C), zobrazi sa
aktualna teplota.

1. Resetujte teplomer, aby ste predisli nespravnej hodnote maximalnej teploty.

2. Stla¢te tlacidlo ©@na minimélne 5 sekind.
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7.4 Pouzivanie chladnic¢ky

UPOZORNENIE!
V chladnic¢ke nechajte vzdy volny priestor medzi chladenymi potravi-

nami, aby bolo zaru¢ené efektivne a rovnomerné chladenie. Ak st
zasuvky nalozené prili§ nahusto, méze dojst k neprijatelnym teplotnym
hodnotam.

Tazké predmety, ako napr. flade alebo plechovky, ukladajte vyluéne

® POZOR! Nebezpecenstvo poskodenia
na spodok chladnicky.

7.5 Podsvietenie displeja v rezime akumulatora

Displej teplomera disponuje modrym podsvietenim na ulahéenie od¢itania hodnét
teploty. Podsvietenie displeja nepretrzite svieti, kym je chladnicka pripojena
k elektrickej sieti.

V rezime akumulatora sa podsvietenie displeja vypne po 2 minutach.

» Na aktivaciu podsvietenia displeja na 3 sekundy kratko stlacte tlacidlo ©).

7.6 Hodnoty teploty

POZNAMKA
Hodnoty teploty st zobrazené v °C. To sa neda zmenit'.

Teplomer ulozi hodnoty minimalnej a maximalnej vnutornej teploty od posledného
resetu.

Na resetovanie tychto hodnét:

» Stlacte tlacidlo ©@na minimélne 5 sekdnd.
7.7 Nastavenie teploty

Chladnicka je vybavena s funkciou automatickej regulacie teploty. Teplota sa neda
nastavit.
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7.8 Alarmy

POZOR!
e Aknie ste schopni odstranit problém, ktory spbsobuje spustanie

alarmu, ¢o najskor ulozte chladené potraviny na iné miesto.

* V pripade vypadku elektrickej energie sa vnutorna teplota zvysi
v priebehu 2 hodin (zachovanie v éase) z 2 °C na 10 °C pri teplote
prostredia 25 °C.

Existuje pat Specidlnych pripadoch, kedy sa spusti alarm:

Udalost'alarmu Poéet pipnuti Trvanie pipnuti
Teplota mimo rozsahu 1 pipnutie / 5 sek. 1 sek.
Vypadok prudu 1 pipnutie / 3 sek. 0,5 sek.
Vnutorny ventildtor je zabloko- nevztahuje sa nepretrzité pipanie
vany

Dvere otvorené > 20 sek.

1 pipnutie / 2 sek. 1 sek.
Problém spojenia pipnutie / 2 se e
medzi displejom a ovldadacom
Dvere otvorené > 60 sek. 2 pipnutia / 2 sek. 0,5 sek.

Alarm je mozné vypnut a zapnut:

» Stlacte tlacidlo &9).

POZNAMKA
e Akje spusteny iny alarm, signal alarmu sa automaticky zapne.

e Pouplynutivsetkych udalostialarmu sa vypnuty alarm musi manuélne
resetovat na zapnuty.

7.9 Odmrazenie chladnicky

POZNAMKA

Pri vel'mi vysokej teplote okolia méze dojst k tomu, ze chladnicky nepre-
rusovane pracuje, ¢o vedie k nadmernej tvorbe ndamrazy na zadnej stene
chladiacej priehradky.

VIhkost vzduchu mézu vo vnutri chladnicky alebo na vyparniku sposobit tvorenie
namrazy.
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Jemna vrstva namrazy alebo kvapky vody sa mdzu usadit vnutri chladiaceho pristroja,
ked' dIhsi Cas chladi. Je to normalne, pretoze vlihkost vo vzduchu kondenzuje
na kvapky vody, ked'sa teplota v chladnicke znizi. Chladnicka nie je chybna.

Kondenzovana voda vyteka cez odtokovy kanal na vodu do nadoby na vodu
na zadnej strane chladni¢ky na vrchu kompresora, kde sa odpari.

Odporuca sa, aby ste chladnicku odmrazovali kazdé tri tyzdne.
Postupujte nasledovne:

Vypnutie chladnic¢ky: Stlacte tlacidlo @) na dihsie ako 5 sekind.
Odpoijte chladni¢ku od elektrickej siete.

Viytiahnite zasuvky (pozri kap. ,Vytiahnutie zasuviek” na strane 57).
Dvere nechajte otvorené.

Po odmrazeni poutierajte interiér skrinky s ¢istou, vihkou handrou.

S e o

Vlozte zasuvky.

7.10 Vypnutie a odstavenie chladni¢ky
Ak chladni¢ku nebudete pouzivat dlhsi ¢as, postupujte nasledovne:

1. Vypnutie chladnicky: Stlacte tlacidlo @) na dlhsie ako 5 sekidnd.
2. Odpoijte chladni¢ku od elektrickej siete.

3. Vycistite chladni¢ku (pozri kap. ,Cistenie a tdrzba” na strane 58).
4.

Dvere nechajte pootvorené.
Zabranite tak tvorbe zapachu.

7.11 Vytiahnutie zasuviek
Zasuvky mézete vytiahnut, napr. kvoli Cisteniu.
Postupuijte nasledovne (obr. [, strane 7):

1. Otvorte dvere (A).

Viytiahnite zasuvku (B).

Zatlacte fixacné koliky zvonku dovnutra (C).
Vytiahnite zasuvku (D).

ok~ wn

Zasuvky viozte v obratenom poradi.
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8 Cistenie a udrzba

trického prudu

g VYSTRAHA! Nebezpeéenstvo ohrozenia zivota zasahom elek-
Pred kazdym cistenim a oSetrovanim odpojte chladni¢ku od siete.

POZOR! Nebezpecenstvo poskodenia
* Na Cistenie nepouzivajte ostré Cistiace prostriedky alebo tvrdé pred-

mety, pretoze by mohli chladnicku poskodit.

* Na odstranenie vrstvy namrazy alebo uvolnenie primrazenych pred-
metov nepouzivajte tvrdé alebo Spicaté nastroje.

* Nepouzivajte ziadne mechanické ani iné pomdcky, aby ste urychlili
proces odmrazovania.

» Chladnicku cistite pravidelne a hned, ako je znecistend, vihkou handri¢kou.

» Dbajte na to, aby do tesnenia nakvapkala voda. Mohlo by to poskodit elektro-
niku.

» Po vycisteni utrite chladni¢ku handrickou dosucha.

» Pravidelne kontrolujte odtok kondenzovanej vody.

V pripade potreby vycistte odtok kondenzovanej vody. Pokial je upchaty, kon-
denzovana vody sa nahromadi na dne chladnicky.

» Pravidelne Cistite tesnenia dveri.

Vol'ne stojaca verzia: Mriezku kondenzatora a kompresor na zadnej strane chlad-
nicky pravidelne Cistite s vysavacom.
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Odstranovanie pordch

9 Odstranovanie poruch

Voda v chladnicke alebo pod chladni¢kou

Porucha

Voda tecie
do vnutorného
priestoru chladnicky

Voda tecie na podlahu.

Mozna pricina Naprava

Odtokovy kanal kondenzatu je Vycistite odtok.

upchaty.

Nadoby alebo vrecka s materskym Uistite sa, Zze Ziadne

mliekom zabranuju vniknutiu vody nadoby alebo vrecka

do kolektora. s materskym mliekom nie
su v kontakte so zadnou
stenou.

V naddobe na vodu je prili§ vela vody.  Vycistite nddobu na vodu.

Zobrazenie chybovych hlaseni

Kéd chyby
EO
El
E2
E3
E4
ES
E6
E7
E8

Vysvetlenie

Zlyhala komunikacia s displejom/ovladanim

NTC1 skrat alebo otvoreny spoj

NTC2 skrat alebo otvoreny spoj

Akumulator nie je pripojeny alebo nie je v poriadku
Ventilator nefunguje

Dvierka st otvorené dlhsie ako 60 sekind.

Teplota mimo rozsah (nizsia ako 1 °C alebo vyssia ako 4 °C)
Elektrické napajanie nie je pripojené

Prili$ velky rozdiel medzi hodnotami NTCTa NTC2
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10 Zaruka

Plati zdkonom stanovend zarucna lehota. Ak by bol vyrobok chybny, obratte sa na
pobocku vo vasej krajine (pozri dometic.com/dealer) alebo na vasho
Specializovaného predajcu.

Ak Ziadate o vybavenie opravy alebo narokov vyplyvajucich zo zaruky, musite prilozit
nasledovné podklady:
e kdpiu faktdry s datumom kupy,

* dbvod reklamacie alebo opis chyby.
1 Likvidacia

POZOR!

V chladni¢ke sa pouziva izola¢ny plyn (pozri typovy $titok). O spravne;j
likvidacii sa informujte na prislusnom Urade pre spravu komunalneho
odpadu alebo v miestnej firme zabezpecujlcej likvidaciu odpadu

a ubezpecte sa, ze chladnicka a vSetky latky boli odovzdané na odbornu
likvidaciu.

» Obalovy materidl podla moznosti odovzdajte do prislusného odpadu na
recyklaciu.

6—; Ked'vyrobok definitivne vyradite z prevadzky, informujte sa v najblizSom
)“ recyklacnom stredisku alebo u vasho Specializovaného predajcu o
—C

prislusnych predpisoch tykajucich sa likvidacie.
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Technické udaje

12  Technické udaje
MC302 MC502

Celkovy objem: 331 491
Pripajacie napatie: 220-240V~
Spotreba: 0,381 kWh/24 h 0,423 kWh/24 h
Odber prudu: 0,54 A
Chladiaci vykon: +1°Caz+4°C
Klimaticka trieda: SN
Pouzitie pri ur¢enej teplote okolia: +10°Caz+32°C
Zachovanie v ¢ase (2 °Caz 10 °C) 2 hodin
pri teplote 25 °C:
Chladiaci prostriedok: R134a
MnoZstvo chladiaceho prostriedku: 38¢g
Ekvivalent CO»: 0,054t
Potencial globalneho oteplovania 1430
(GWP):
Rozmery: pozri obr. [Hl, strane 8 pozri obr. {B, strane 8
Hmotnost: pribl. 20 kg pribl. 22 kg
Skaska/ certifikat: UK

C CA

Obsahuje fludrované sklenikové plyny

Hermeticky uzavreté zariadenie
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Vysvétlivky symboll MC302, MC502

Peclivé si prosim prectéte a dodrzujte véechny pokyny, smérnice a varovani obsazené v tomto navodu k vyrobku, abyste méli jistotu, ze vyro-
bek budete vzdy spravné instalovat, pouzivat a udrzovat. Tyto pokyny MUSI byt uchovavany v blizkosti vyrobku.

Pouzivanim vyrobku timto potvrzujete, Ze jste si peclivé precetli vsechny pokyny, smérnice a varovéani a ze rozumite podminkdm uvedenym
v tomto dokumentu a souhlasite s nimi. Souhlasite s pouzivanim tohoto vyrobku pouze k ur¢enému tcelu a pouziti a v souladu s pokyny,
smérnicemi a varovanimi uvedenymi v tomto nadvodu k vyrobku a v souladu se véemi pfislusnymi zakony a predpisy. Pokud si neprectete
anebudete dodrzovat zde uvedené pokyny a varovani, miize to vést ke zranéni vas i ostatnich, poskozeni vaseho vyrobku nebo poskozeni
jiného majetku v okoli. Tento navod k vyrobku, véetné pokynt, smérnic a varovani a souvisejici dokumentace mize byt predmétem zmén

a aktualizaci. Aktualni informace o vyrobku naleznete na strankach dometic.com.

Obsah

1T Vysvétlivkysymboll .. ... 61
2 Bezpelnostnipokyny . ... .. 62
3 Obsahdodavky. ... ... 64
4 PouzitivsouladusuUlelem ...... ... . 64
5 Technicky pOpIS ..ot 65
6 Instalace a pfipojenichladnicky ... ... .. 68
7 Obsluha. ..o 70
8 CISENT@PEEE . oottt 74
9 Odstranovaniporuchazavad ........ ... ... ... . i 74
10 Odpovédnostzavady . ... 75
1T Lkvidace ..o 75
12 Technické Udaje . ... ... 76

1 Vysvétlivky symboli

NEBEZPECI!
Bezpecnostni upozornéni na nebezpecnou situaci, ktera vede
k Umrti nebo tézkému poranéni osob, pokud se ji nevyhnete.

VYSTRAHA!
Bezpeénostni upozornéni na nebezpecnou situaci, ktera mize vést
k Umrti nebo tézkému poranéni osob, pokud se ji nevyhnete.
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MC302, MC502 Bezpecnostni pokyny

A
@

2.1

UPOZORNEN:I!

Bezpeénostni upozornéni na nebezpecnou situaci, kterd mize
vést k lehkému nebo stfedneé tézkému poranéni osob, pokud se ji
nevyhnete.

POZOR!
Upozornéni na situaci, kterd mdze vést k poskozeni majetku, pokud se ji
nevyhnete.

POZNAMKA
Doplnujici informace tykajici se obsluhy vyrobku.

Bezpecénostni pokyny

Zakladni bezpeénost

VYSTRAHA! Nedodrzeni téchto varovani by mohlo mit
za nasledek smrt nebo vazné zranéni.

Nebezpeci usmrceni elektrickym proudem

* Ujistéte se, ze chladnicka byla instalovana kvalifikovanym technikem
v souladu s navodem k montazi Dometic.

* Vpfipadé, ze je chladnicka viditelné poskozena, nesmite ji pouzivat.

* Pokud je pfivodni kabel chladni¢ky poskozen, musi byt vyménén
vyrobcem, zastupcem servisu nebo odbornikem s podobnou
kvalifikaci tak, aby nevzniklo nebezpedi.

*  Opravy chladnicky sméji provadét pouze odbornici. Nespravné
provedené opravy mohou byt zdrojem znacnych rizik.

Nebezpeci pozaru

* Chladivo v chladicim okruhu je vysoce hotlavé.
Pfi poskozeni chladiciho okruhu:
- Vypnéte chladnicku.
— Pozor na otevieny plamen a jiskien.
- Dobre vétrejte mistnost.

Nebezpeci vybuchu

* Neskladujte v chladnicce vybusneé latky, jako napf. spreje s hnacim
plynem.
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A
D

A
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Nebezpeci ohrozeni zdravi

e Tuto chladni¢ku mohou pouzivat déti od 8 let a osoby se snizenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo
s nedostatec¢nymi zkusenostmi a znalostmi, pokud jsou
pod dohledem nebo obdrzely pokyny tykajici se pouzivani pfistroje
bezpecnym zplsobem a porozumeély souvisejicim nebezpedim.

¢ Détisischladni¢kou nesmi hrat.

+ Cisténi a béznou tdrzbu nesméji provadét déti bez dozoru.

* Détive véku od 3 do 8 let mohou chladnicku plnit a vyprazdnovat.
UPOZORNEN:I! Nedodrzeni téchto upozornéni by mohlo mit
za nasledek lehké nebo stfedni zranéni.

Riziko stlaéeni

* Nesahejte do zavésu.

POZOR! Nebezpeci poskozeni

* Porovnejte Udaj o napéti na typovém §titku se stavajicim zdrojem
napajeni.

* Chladni¢ka nenivhodna ke skladovani leptavych latek nebo latek
obsahujicich rozpoustédla.

* Udrzujte odtokovy otvor vzdy Cisty.

* Nikdy neotevirejte chladici okruh.

* Chladnicku prenasejte pouze ve vzpiimené poloze.

Bezpecnost za provozu chladnicky

NEBEZPECi! Nedodrzeni téchto varovani bude mit za nasledek
smrt nebo vazné zranéni.

Nebezpeci usmrceni elektrickym proudem

* Nikdy se nedotykejte odizolovanych vodicu.

UPOZORNEN:I! Nedodrzeni téchto upozornéni by mohlo mit
za nasledek lehké nebo stfedni zranéni.

Nebezpeci usmrceni elektrickym proudem

* Pfeduvedenim chladni¢ky do provozu zkontrolujte, zda jsou pfivodni
kabel a zastrcka suché.

Nebezpeci ohrozeni zdravi
* Skladujte materské mléko pouze ve vhodnych nddobach.



MC302, MC502 Obsah dodavky

Otevreni dvifek na delsi dobu mize zpUsobit znacné zvyseni teploty

v pfihradkach chladnicky.

Pravidelné Cistéte povrchy, které se mohou dostat do kontaktu

s pfistupnymi odtokovymi systémy.

Je-li chladnicka ponechana prazdné po dlouhou dobu:

- Vypnéte chladnicku.

- Odmrazte chladnicku.

- Vycistéte a vysuste chladnicku.

— Nechejte dvifka oteviend, aby se zabranilo tvorbé plisné uvnitf
chladnicky.

Uvnitf chladni¢ky nepouzivejte zadné elektrické pfistroje, pouze

® POZOR! Nebezpeéi poskozeni

pokud jsou k tomu doporuceny vyrobcem.

Neinstalujte pfistroj v blizkosti otevieného ohné nebo jinych tepel-
nych zdrojl (topeni, piimé slunedni zafeni, plynova kamna apod.).

Zkontrolujte, zda nejsou zakryty ventilacni otvory.
Chladnicku nikdy neponofujte do vody.
Chladni¢ku a kabel chrante pfed horkem a vihkem.

3 Obsah dodavky

Popis
Chladicfi pfistroj
Rukojet

Névod k montézi a obsluze

4 Pouziti v souladu s u¢elem

Ochlazovaé matefského mléka (také jako chladni¢ka) je uréen k uchovavani matei-
ského mléka, které by mélo byt skladovéno pfiteplotach +1 °Ca +4 °Cv uzavienych
budovéch, jako jsou:

* nemocnice a zdravotni stfrediska,

* kojenecké Ustavy.
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Chladni¢ka nenivhodné k instalaci v karavanech nebo obytnych vozidlech.
Chladnicka slouzi k pouziti pouze jako vestavény spotrebic nebo jako samostatny
chladicf pfistroj. Viz pokyny k instalaci.

Chladnicka je uréena vyhradné k chlazeni a uchovavani materského mléka.

* Nenivhodné pro chlazeni a uchovavani jakéhokoli potravinarského zbozi, jako
jsou napoje a potraviny nebo Cerstvi jidlo, kromé matefského mléka.

¢ Neslouzi k mrazeni materského mléka.

Tato chladnicka je vhodna pouze k uréenému Ucelu a pouziti v souladu s timto navo-
dem.

Tento navod poskytuje informace, které jsou nezbytné pro fadnou instalaci a/nebo
provoz chladni¢ky. Nedostate¢na instalace a/nebo nespravny provoz ¢i Gdrzba
povedou k neuspokojivému vykonu a mozné zavade.

Vyrobce nepfejima zadnou odpoveédnost za jakékoli zranéni nebo poskozeni
vyrobku vyplyvajici z nasledujiciho:
* Nespravné sestaveni nebo pripojeni véetné nadmérného napéti

* Nespravna udrzba nebo pouziti jinych nahradnich dill nez plvodnich dilli doda-
nych vyrobcem

e 7Zména vyrobku bez vyslovného souhlasu vyrobce

e Pouziti k jinym Gcellim, nez jsou popsany v tomto ndvodu

Spolec¢nost Dometic si vyhrazuje pravo zménit vzhled a specifikace vyrobku.

5 Technicky popis

5.1 Popis funkce

Veskeré materidly chladnicky jsou pro matefské mléko neskodné.

Chladici okruh nevyzaduje zddnou udrzbu.

Chladni¢ka je k dispozici jako volné stojici verze (FS) a jako vestavna verze (BIU).

Volné stojici verze je uréena pro volné stojici pouziti. Kryt chladici jednotky chrani
teplé casti chladicich jednotek. Ram patky s ventilacnimi otvory zajistuje dostate¢né
vétrani. Sejmutim rdmu patky a krytu chladici jednotky Ize chladni¢ku pouzit jako
vestavnou verzi.

Vestavna verze je uréena k montazi do ndbytku. Neobsahuje rdm patky ani kryt chla-
dici jednotky.
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Pfi provozu pfi okolni teploté od +10 °C do +35 °C dokaze chladnic¢ka udrzovat
vnitini teplotu mezi +1°Ca +4 °C.

DigitaIni teplomér ukazuje a udrzuje minimalni a maximalni vnitini teplotu
od posledniho resetovani, abyste mohli zkontrolovat, zda bylo matefské mléko
uchovavano pfi vhodnych teplotach.

5.2 Ovladaci prvky

1 Zamek dvirek

Klapka

Digitaini teplomér (viz obr. B, strana 3)

Kryt chladici jednotky

Zasuvky

Vnitfni osvétleni

Ventilator

W N 0~ W N

Ram patky

Vysvétlivky pro obr. E, strana 3

1 Tla¢itko napéjeni @)
2 Tlacitko ztlument @
3 Aktudlni vnitini teplota
4 Minimalni vnitini teplota
5 Tla&itko Reset @
6 Maximalni vnitini teplota
7 LED (¢ervena) pro alarmy
8 LED (zelena) pro pfitomnost napajeni
o/
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5.3 Bezpecnostni termostat

Chladnicka je vybavena bezpecnostnim termostatem. Tento termostat vypina kom-
presor bezprostiedné poté, co vnitini teplota poklesne pod +1 °C. To zabrani
poskozeni matefského mléka zmrazenim.

54 Dobijeci baterie

V pfipadé preruseni napajeni jsou monitorovaci funkce elektroniky udrzovany inte-
grovanou dobijeci baterii po dobu nejméné 12 hodin.

Pokud je chladnicka pfipojena k zdsuvce a zapnuta, baterie se automaticky nabiji:

Pri prvnim zapnuti chladnicky se mdze zobrazit chybové hlaseni ,E3”. Hl&seni zmizi,
jakmile je baterie nabita.

Pokud kapacita baterie jiz nestadi k prevzeti monitorovacich funkci, zobrazi se
na displeji chybové hlaseni ,E3”.

POZOR!
Baterie by méla byt preventivné vyménéna kazdé 2 roky. Tuto vyménu
sméji provadét pouze kvalifikovani pracovnici.

5.5 Vnitini vétrani

Chladnicka je vybavena vnitfnim vétranim.

Ventilator pracuje pfi zavfenych dvitkach.
POZOR!
Proud vzduchu do ventilatoru nesmi byt nikdy omezovan blokovanim
nebo zakrytim ventila¢nich otvord.

Aby se zabranilo zbyte¢nému nasavani teplého venkovniho vzduchu, ventilator se
po otevieni dvifek automaticky vypne.

5.6 Funkce externiho alarmu

Na zadni strané chladnicky jsou dvé svorky se dvéma bezpotencidlovymi kontakty,
které Ize pouzit ke spusténi dal$iho externiho alarmu (akustického nebo vizualniho).
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6 Instalace a pfFipojeni chladni¢ky

6.1 Vybaleni chladni¢ky

1. Zkontrolujte, zda obal neni po$kozen.
2. Odstrante lepenkovy obal.
3. Zkontrolujte, zda chladnic¢ka neni poskozena.

Zjistite-li poskozeni na obalu nebo na chladnicce v disledku prepravy, ihned to
nahlaste prepravni firmé.

6.2 Instalace volné stojici verze

Pfi instalaci dodrzujte nasledujici pokyny:

1. Instalujte chladnicku tak, aby bylo mozné dobre odvadét zahraty vzduch bud’
nahoru nebo do stran.

2. Chladnicku umistéte na vybrané misto.
3. Nechejte chladni¢ku minimalné ¢tyfi hodiny stat, dfive nez ji pfipojite
k elektrickému napdjeni tak, aby olej natekl do kompresoru.

6.3 Instalace vestavné verze

UPOZORNEN:I!
Dbeijte na to, aby byl regal dostacujici pro celkovou hmotnost chlad-

nicky a ulozeného obsahu.

Pri instalaci dodrzujte nasledujici pokyny:
* Instalujte chladni¢ku tak, aby bylo mozné dobfe odvadét zahtaty vzduch (bud’
nahoru nebo dopredu, viz obr. ||, strana 4).

Vysvétlivky pro obr. [, strana 4

C. Vysvétleni
1 Studeny pfivadény vzduch
2 Teply odpadni vzduch

* Ujistéte se, ze dvere chladnicky Ize oteviit minimalné o 100°. Jinak neni pouZiti
zasuvek mozne.

1. Zkontrolujte rozméry chladnic¢ky (obr. [, strana 8 nebo obr. B, strana 8).
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2. Chladni¢ku umistéte podle obr. Y, strana 4 nebo obr. |, strana 5.

3. Chladni¢ku upevnéte k nabytku dvéma srouby skrz kovani dole (obr. [,
strana 5).

4. Nechejte chladnicku minimalné Ctyfi hodiny stat, dfive nez ji pfipojite
k elektrickému napajenitak, aby olej natekl do kompresoru.

6.4 P¥ipojeni chladni¢ky ke zdroji elektrické energie

POZOR!
* Pfipojte chladnicku k samostatnému okruhu, aby nedoslo k poruse

kvli problémim s jinym elektrickym zafizenim. Chladnicku nikdy
nepfipojujte k jedné zasuvce spolu s jinym elektrickym zafizenim
pomoci vicenasobné zasuvky.

* Pouze UK: Chladnicka se dodava se zastrckou vybavenou pojistkou
3 A.V pfipadé, Ze je nutné tuto pojistku vymeénit, musi se pouzit
pojistka 3 A schvalena ASTA (BS 1362).
1. Pfipojte zastréku pfivodniho kabelu k napéjeni stfidavého proudu.
» Rozsviti se zelena kontrolka LED napajeni (obr. A 2, strana 3).
2. Stisknéte tlagitko @©).
» Displej se zapne.

Béhem prvnich dvou sekund se na displeji nezobrazi hodnoty teploty; zobrazi se
.- . Poté se zobrazi teplota odectena ze snimace.

6.5 Montaz a odstranéni rukojeti dvifek

1. Rukojet namontujte podle obrazku (obr. [@, strana 6).
2. Rukojet odstrafite podle obrazku (obr. [, strana 6).

6.6 Instalace externiho alarmu

Bezpotencidlové kontakty v zadni ¢asti chladnicky pouzivejte takto:
* Horni kontakty odpovidaji alarmu vypadku napajeni (obr. [f] 1a 2, strana 7).
* Dolnf kontakty odpovidaji alarmu teploty (obr. [f} 3 a 4, strana 7).

Ke kontaktlim Ize pfipojit napéti mezi 12 Va 250 V. Maximalni zatizeni nesmi prekro-
&it 8 A. Minimaini jmenovity vykon je 100 mA/5 V.
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POZNAMKA
Externi signal alarmu Ize vypnout pouze odstranénim pficiny alarmu.

7 Obsluha

7.1 Pfed prvnim pouzitim

Pred prvnim pouzitim vycistéte chladnic¢ku z hygienickych divodd vihkou utérkou
zevniti i zvendi (viz téz kap. ,Cidténi a péce” na strani 75).

7.2  Uspora energie

* Chladni¢ku matefského mléka otevirejte pouze na nezbytné nutnou dobu.

* Pro optimalni spotfebu elektrické energie umistéte police a zasuvky podle jejich
polohy pfi dodani.
* Pravidelné ovéfujte, ze tésnéni dvifek stale fadné sedi.

* Pravidelné cistéte kondenzator od necistot a prachu.

7.3 Zapnuti

UPOZORNEN:I!
Matefské mléko nevkladejte do chladnicky dfive, nez zmizi kéd

chyby E6 a chladni¢ka dosahne provozni teploty.

» Pfi prvnim zapnuti chladni¢ky nebo po jejim vypnuti na dlouhou dobu zobrazuje
displej digitalniho teploméru (obr. E strana 3) aktualni okolni teplotu stfidavé
s chybovym hlasenim ,E6”.

e LED alarmu se rozsviti, ale nebude znit zadny zvukovy alarm.

* Jakmile bude vnitini teplota v rozsahu provoznich teplot (1 az 4 °C), zobrazi se
soucasna teplota.

1. Resetujte teplomér, abyste zabranili nespravné maximalini hodnoté teploty.

2. Stisknéte tlacitko @ a podrzte je 5 sekund stisknuté.
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7.4 Obsluha chladnicky

bylo zajisténo Ucinné a rovnomérné chlazeni. Pokud jsou zasuvky napl-
nény pfilis tésné, mohou byt teploty nepfijatelné.

POZOR! Nebezpeci poskozeni
Tézké predméty, napf. ldhve nebo plechovky, uchovavejte vespod
chladnicky.

UPOZORNENI!
Mezi chlazenym zbozim v chladni¢ce vzdy nechejte urcity prostor, aby

7.5 Podsviceni displeje v rezimu baterie

Displej teploméru ma modré podsviceni, které usnadnuje ¢teni hodnot teploty.
Kdyz je chladnic¢ka pfipojena k siti, podsviceni displeje pracuje nepretrzité.

V rezimu baterie se podsviceni displeje po 2 minutach vypne.

» Chcete-li aktivovat podsviceni displeje na 3 sekundy, stisknéte kratce
tlacitko ©.
7.6 Hodnoty teploty

POZNAMKA
Hodnoty teploty jsou zobrazeny ve °C. To nelze zménit.

Teplomer uklada hodnoty minimalnia maximalni vnitini teploty od posledniho
resetu.

Reset téchto hodnot:

» Stisknéte tlacitko @ a podrzte je 5 sekund stisknuté.

7.7 Nastaveni teploty

Chladnicka je vybavena funkci automatické regulace teploty. Teplotu nelze nastavit.
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7.8 Alarmy

POZOR!
* Pokud se vdm nepodafi eliminovat problém, ktery vyvolal alarm,

dejte chlazené zbozi co nejdfive jinam.
* V pfipadé vypadku napajeni se vnitini teplota pfi okolni teploté
25 °C béhem 2 hodin (doba pozdrzeni) zvysi ze 2 °C na 10 °C.

Existuje pét zvlastnich pripadl, kdy dochézi k alarmu:

Udalost alarmu Poée:izg\:.;l:gvych DobaSizgv:ékIEVVCh
Teplota mimo rozsah 1 zvukovy signal / 5's 1s
Vypadek napdjeni 1 zvukovy signal / 3's 0,5s

Vnitfni ventildtor je blokovany neuvedeno Trvaly zvukovy signal
Dvitka oteviena na >20's

Problém pfipojeni mezi disple- 1 zvukovy signal / 2 s Is

jem a fidici jednotkou

Dvitka oteviend na >60s 2 zvukové signély / 2 s 0,5s

Alarm Ize ztlumit a zrusit jeho ztlument:

» Stisknéte tlacitko €.

POZNAMKA
e Pokud je spustén dalsialarm, ztlumeni signalu alarmu se automaticky
zrusi.

* Po uplynutivSech udalosti alarmu musf byt ztlumeny signal alarmu
rucné resetovan na neztlumeny.

7.9 Odmrazovani chladni¢ky

POZNAMKA

Pokud je okolni teplota prilis vysoka mdze se stat, Ze chladnicka bude
pracovat nepfetrzité, coz vede k nadmerné tvorbé namrazy na zadni
strané chladiciho prostoru.

Vzdusna vihkost se mlze srézet uvnitf chladnicky formou jinovatky nebo
na vyparniku.
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Pfi delsim provozu chladnicky se mdze uvnitf chladiciho prostoru vytvaret mirna
namraza nebo kapky vody. Je to obvykly jev, protoze vihkost ve vzduchu kondenzuje
a srazi se s klesajici teplotou v chladni¢ce. Chladnicka neni vadna.

Kondenzat odtéka odtokovym potrubim vody do nadoby na vodu v zadni Casti
chladnicky v horni ¢asti kompresoru, kde se odpafuje.

Doporucuje se odmrazovat chladnicku jednou za tfi tydny.

Postupujte takto:

1. Chladni¢ku vypnéte: stisknéte tlacitko @) na déle nez 5 sekund.
2. Chladni¢ku odpojte od sité.

3. Vyjméte zasuvky (viz kap. ,Vyjmuti zasuvek” na strani 74).

4. Nechejte dvitka oteviena.

5. Po odmrazeni otfete vnitiek skfiné Cistym vihkym hadrem.

6. Namontujte zasuvky.

7.10  Vypnuti chladni¢ky

Pokud nebudete chladnicku delsi dobu pouZivat, postupujte takto:

1. Chladni¢ku vypnéte: stisknéte tlacitko @) na déle nez 5 sekund.
2. Chladni¢ku odpojte od sité.
3. Vycistéte chladnicku (viz kap. ,Cigténia péce” na strani 75).
4. Nechejte dvitka pooteviena.
Zabranite tak vzniku zapach.

7.11 Vyjmuti zasuvek

Zasuvky mulzete vyjmout, napr. kvali ¢isténi.
Postupuijte takto (obr. HY], strana 7):

1. Otevrete dvitka (A).

Vytdhnéte zésuvku (B).

Zatlaéte upevnovaci koliky zvenéi dovniti (C).
Vyjméte zasuvku (D).

o bk~ W

Smontujte zasuvky v opa¢ném poradi.
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8 Cisténi a péce

VYSTRAHA! Ohrozeni zivota elektrickym proudem
Pfed zahajenim jakéhokoliv ¢isténi nebo udrzby odpojte chladni¢ku od
sité.

POZOR! Nebezpeci poskozeni
* Nepouzivejte k ¢isténi Cistici pisky nebo tvrdé predméty, mize dojit
k poskozenf lednicky.
* Nepouzivejte k odstranovani ledu nebo k uvolfiovani pfimrzlych
predmétl tvrdé nebo $picaté nastroje.
* Nepouzivejte Zzddné mechanické nebo jiné nastroje k urychleni pro-
cesu rozmrazovani.
» Lednicku Cistete vihkou utérkou pravidelné a pokud je znecisténa.
» Dbeijte, aby do tésnéni nevnikla voda. Mohlo by dojit k poskozeni elektroniky.

» Po vycisteni vytfete lednicku uterkou dosucha.

» Pravidelné kontrolujte odtok vodniho kondenzatu.

Podle potfeby vycistéte odtok vodniho kondenzatu. Pokud je ucpany, hromadi
se kondenzat na dné chladnicky.

» Pravidelné vycistéte tésnéni dvitek.

Volné stojici verze: Vysavacem pravidelné cistéte mfizku kondenzétoru
a kompresor na zadni strané chladnicky.

9 Odstranovani poruch a zavad

Voda v chladniéce nebo pod chladnié¢kou

Porucha Mozna pfFic¢ina Naprava
Voda tece dovnitf Ucpany kondenzacni kanalek. Vycistéte odtok.
hladnick o .

chiadnicry Nadoby nebo sacky s materskym Zajistéte, aby se nadoby
mlékem brani pratoku vody nebo sacky s matefskym
do kolektoru. mlékem nedotykaly zadnf

stény.

Na zem tece voda. V zasobniku na vodu je pfili§ velké Vycistéte nadobu

mnozstvi vody. na vodu.
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Zobrazeni chybovych hlaseni

Koéd zavady Vysvétleni
EO: Chyba komunikace displeje/kontrolky
El: Zkrat NTC1 nebo oteviené spojeni
E2: Zkrat NTC2 nebo otevrené spojeni
E3: Neni pfipojena baterie nebo neni v pofadku
E4: Ventildtor nefunguje
E5: Dvitka byla oteviena déle nez 60 vtefin
E6: Rozsah venkovni teploty (méné nez 1 °C nebo vice nez 4 °C)
E7: Pristroj neni zapojen do elektiiny
E8: Prilis velky rozdil mezi hodnotou NTCT a NTC2

10 Odpovédnost za vady

Na vyrobek je poskytovana zaruka v souladu s platnymi zakony. Zjistite-li, Ze je
vyrobek vadny, zaslete jej do pobocky vyrobce ve vasi zemi (viz
dometic.com/dealer) nebo do specializovanému prodejci.

Kvyfizeni opravy nebo zaruky nezapomente odeslat nasledujici dokumenty:

* Kopii Uctenky s datem zakoupeni,

* Uvedeni dlvodu reklamace nebo popis vady.

11 Likvidace

POZOR!

V chladni¢ce se pouzivé izolaéni plyn (viz typovy étitek). Informuijte se

u pfislusného obecniho Uradu nebo u mistni firmy zabyvajici se likvidaci
odpadd o spravné likvidaci a zajistéte odevzdani chladnicky a vsech
l&tek k radné likvidaci.

» Obalovy material likvidujte v odpadu uréeném k recyklaci.

Jakmile vyrobek zcela vyfadite z provozu, informujte se v pfislusnych
X recyklacnich centrech nebo u specializovaného prodejce o pfisludnych
© predpisech o likvidaci odpadu.
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12  Technické udaje

Technické udaje

MC302 MC502

Celkovy objem: 331 491
Napajeci napéti: 220-240V~
Spotieba elektrické energie: 0,381 kWh/24 h 0,423 kWh/24 h
Prikon: 0,54 A
Chladici vykon: +1°Caz+4°C
Klimaticka tfida: SN
Zamyslena teplota okolniho +10°Caz+32°C
prostredi:
Doba pozdrzeni (2 az 10 °C) pfi 2 hodin
25°C:
Chladici médium: R134a:
Mnozstvi chladictho média: 389
Ekvivalent CO,: 0,054t
Potencial sklenikovych plyn( 1430
(GWP):
Rozméry: viz obr. [, strana 8 viz obr. B, strana 8
Hmotnost: cca 20 kg cca 22 kg
Zkouska/ certifikat: UK

C cA

Obsahuje fluorované sklenikové plyny

Hermeticky uzavfenym zafizenim
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